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6. Abra el software BOND.
7. En el caso de un Bond Oracle HER2 IHC System nuevo, escanee los códigos de barras 

de las bandejas de reactivos con el escáner portátil para introducir el sistema en el 

inventario de reactivos BOND.

8. Vaya a la pantalla "Slide setup" y haga clic en "Add case".
9. Introduzca los detalles del primer caso. Compruebe que el volumen de dispensación está 

fijado en 150 µL y que el protocolo de preparación es "*Dewax". Haga clic en [OK].

10. Con el caso resaltado en la pantalla "Slide setup", haga clic en "Add slide".
11. En primer lugar, añada portaobjetos de pruebas de pacientes. Compruebe que el tipo de 

tejido está ajustado en "Test tissue".

12. Confirme que el volumen de dispensación está fijado en 150 µL y que el protocolo de 

preparación es "*Dewax".

13. Seleccione los valores del modo de tinción "Single" y "Oracle" (no haga clic en "Oracle 

control

").

14. Seleccione el proceso IHC.
15. Seleccione "*HER2 Negative Control" en la lista de marcadores. La pestaña "Protocols" 

tendrá seleccionado por defecto el protocolo de tinción correcto (*IHC Protocol H) y el 

protocolo HIER (*HIER 25 min with ER1 (97)). 

16. Haga clic en "Add slide". Se creará el portaobjetos del reactivo de control negativo.
17. Aún en el cuadro de diálogo "Add slide", seleccione "*HER2 Primary Antibody" en la lista 

de marcadores. Los protocolos predeterminados y el resto de los ajustes permanecerán 

inalterados. 

18. Haga clic en "Add slide". Se creará el portaobjetos de prueba.
19. Repita los pasos 8 a 18 hasta que se hayan creado todos los casos y portaobjetos de 

pruebas de paciente.

20. A continuación, cree el HER2 Control Slide. Añádalo al último caso o cree un nuevo 

caso para portaobjetos de control, dependiendo de las prácticas estándares de su 

laboratorio.

Nota importante: Un requisito del Bond Oracle HER2 IHC System es que se incluya un HER2 Control Slide 
en cada ciclo (esto es, en cada bandeja de portaobjetos) con el fin de validar el ensayo.

21. En el cuadro de diálogo "Add slide", fije el tipo de tejido en "Positive tissue".
22. Haga clic en "Oracle control".
23. Seleccione el número de lote del HER2 Control Slide en la lista "Lot No". El número de 

lote va inscrito en la parte de la etiqueta del portaobjetos. 

Nota importante: El HER2 Control Slide debe proceder del mismo Bond Oracle HER2 IHC System que se 
va a utilizar.

24. Seleccione "*HER2 Primary Antibody" en la lista de marcadores. Retenga el volumen de 

dispensación, el modo de tinción y los ajustes del proceso y del protocolo. 
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