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Manual de usuario del sistema RaySafe i2 – datos técnicos

• el dosímetro estaba fuera del alcance de la pantalla en tiempo real cuando se expuso a la radiación. 

• Se han sobrescrito los muestras de índices de dosis en la memoria del dosímetro. 

Figura 16. Gráfico visor de dosis/gestor de dosis. Si no hay muestras de índices de dosis, la curva amarilla 
muestra los valores medios por hora calculados a partir de la dosis acumulada (curva azul). 

NOTA 

El mismo efecto ilustrado en la figura anterior también se obtiene al desactivar la casilla 
Mostrar detalles del panel de filtro de datos. 

geSToR de TieMpo

el dosímetro registra el historial en la hora local sin ajustes de horario de ahorro de luz diurna. el ajuste de 
horario de ahorro de luz diurna se realiza en la pantalla en tiempo real, el visor de dosis o el gestor de dosis 
cuando se presenta el historial. 

Cuando cambia el horario de ahorro de luz diurna, pasa lo siguiente: 

• Cuando cambia al horario de verano, se añade al registro una hora más sin datos de dosis. 

• Cuando cambia al horario de invierno, se fusionan dos horas de datos en una sola. en esta hora no habrá 

ningún dato de índice de dosis. Cuando se pasa del horario de verano al horario de invierno, los datos de 
dosis de las dos horas fusionadas no se muestran. 

CaRaCTeRÍSTiCaS TéCniCaS 

Radio de CoMUniCaCión 

• el radio de alcance de la comunicación entre un dosímetro frente a la pantalla en tiempo real y la pantalla 

en tiempo real es de, al menos, 10 metros libres en un quirófano. 
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