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Manual de usuario del gestor de dosis RaySafe i2 Sobre el gestor de dosis

FUNCIÓN

DEsCRIPCIÓN

Modo de encendido 

•	 on – Se comunicará con las pantalla en tiempo real y se 

registrarán los datos de dosis 

•	 off – Modo de ahorro de energía. no se comunicará con las 

pantalla en tiempo real ni se registrarán los datos de dosis. 

historial de dosis 

el historial de dosis acumulada, el historial de índice de dosis y las 
sesiones de dosis 1 y 2 se restablecen a 0. cuando el historial de dosis 
se restablece, sucede los siguiente: 

•	 en el visor de dosis y las pantalla en tiempo real aparecerá como 

si el dosímetro hubiese empezado a medir desde 0 otra vez. el 
historial de dosis eliminado no se puede recuperar. 

•	 en el gestor de dosis, el historial de dosis disponible antes de su 

restablecimiento se almacena y se puede recuperar haciendo 
clic en + junto al dosímetro, en la ventana Todos los dosímetros. 
el gestor de dosis iniciará una nueva sesión para el dosímetro y 
aparecerá como si el historial de dosis empezara a medir desde 0 
en la nueva sesión. 

información técnica 

el estado de la batería indica el estado de la batería del dosímetro: 

•	 Verde y amarillo indican un uso normal. 

•	 Rojo indica que las baterías del dosímetro deberán cambiarse en 

unos 4-6 meses de uso normal. 

•	 Una batería tachada indica que ya no quedan baterías. el 

dosímetro no mide radiación y no se comunica con las pantallas en 
tiempo real. 

La versión de firmware es el firmware que se encuentra instalado en 
ese momento en el dosímetro. 
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