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Manual de usuario del gestor de dosis RaySafe i2 Uso del gestor de dosis

ADVERTENCIA 

Si elimina un dosímetro de la ventana Todos los dosímetros, se borrarán dicho 

dosímetro y todos los historiales de dosis relacionados al mismo de la base de datos del 
gestor de dosis. 

TRAbAJAR con SeSioneS de doSiS 

Utilice las sesiones de dosis 1 y 2 para medir la dosis en un periodo de tiempo específico, por ejemplo, en un 
procedimiento específico o en una jornada laboral concreta. 

el usuario final puede restablecer estas sesiones con gran facilidad en la pantalla en tiempo real sin tener que 
utilizar un ordenador. cuando se restablecen las sesiones ya sea en una pantalla en tiempo real sincronizada 
con el gestor de dosis o directamente en el gestor de dosis, se añade un evento de sesión de dosis al historial. 
este evento se podrá ver en la serie de dosis acumuladas del dosímetro. 

NOTA 

Los restablecimientos de sesión que se realicen desde el visor de dosis no aparecerán como 
evento en el gestor de dosis. 

ReSTAbLeceR eL hiSToRiAL de doSiS 

el historial de dosis acumulada, el historial de índice de dosis y las sesiones de dosis 1 y 2 se restablecen a 0. 
el historial de dosis disponible antes de su restablecimiento se almacena y se puede recuperar haciendo clic 
en + junto al dosímetro, en la ventana Todos los dosímetros. el gestor de dosis iniciará una nueva sesión para 
el dosímetro y aparecerá como si el historial de dosis empezara a medir desde 0 en la nueva sesión. 

Siga los pasos que se describen a continuación para restablecer el historial de dosis: 

1. Asegúrese de que la base está conectada al puerto USb del ordenador. 

2. inserte un dosímetro en la base. 

el ordenador detectará automáticamente el dosímetro y la información del mismo aparecerá en el gestor de 
dosis. 

3. Acceda a la configuración del dosímetro haciendo clic en el botón de opciones del dosímetro. 

4. Seleccione la pestaña configuración/dosis. 

5. haga clic en Restablecer el historial de dosis. esta acción se aplica inmediatamente y también existe un 

cuadro de diálogo. 

gUARdAR dAToS 

el gestor de dosis guarda automáticamente la aplicación y los datos de dosis en la base de datos en la que 
esté trabajando en esos momentos. 
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