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Operación Normal 

El EAGLE continuamente monitorea la muestra de aire en el medio ambiente y presenta en la 
pantalla las concentraciones de gases presentes (LEL, 0

2

 Y TOXICOS). En ambientes 

oscuros presione cualquier interruptor para encender la iluminación de fondo en el 
presentador. 
Para usar la sonda de prueba, insertala dentro del área que desea ser monitoreada y espere 
unos pocos segundos para obtener la respuesta. 
 

Apagando El EAGLE 

Para apagar el EAGLE presione y mantenga oprimido el interruptor POWER/ENTER una 
series de bips sonarán y la pantalla presentará el mensaje “GOOD-BYE” esto indica que el 
EAGLE está completamente apagado, Espere que el mensaje “GOOD-BYE” desaparesca 
antes de encender el instrumento otra vez. 
 
 

FUNCIONES EN EL PRESENTADOR

 

 
Cuando el EAGLE está en operación normal, presione el interruptor DISP/ADJ para observar 
las diferentes funciones de medición, la pantalla le presentará la información por 20 segundos 
antes de regresar a la medición normal o hasta que el interruptor DISP/ADJ sea presionado 
para ir a observar la siguiente información. 
 

Peak 

La función PEAK muestra las concentraciones más altas detectadas (más bajas para O

2

) 

desde que el EAGLE fue encendido, las lecturas PEAK estarán en la memoria de el 
instrumento hasta que los niveles detectados alcancen valores más altos o el EAGLE sea 
apagado. 
 

Time in Operation 

La función TIME IN OPERATION muestra el tiempo en minutos desde que el EAGLE fue 
encendido. 
 

TWA/STEL 

La función TWA/STEL muestra las concentraciones en tiempo promedio y la exposición limite 
a corto plazo. 
Las lecturas TWA muestran las concentraciones promedio de los sensores tóxicos durante 
las ultimas 8 horas. 
Las lecturas STEL muestran las concentraciones promedio de los sensores tóxicos durante 
los últimos 15 minutos. 

 
Reinicializando Las Alarmas (Resetting Alarms) 

El EAGLE puede ser configurado para responder a las alarmas de la siguiente manera: 
enclavamiento (con o sin alarma silenciosa) o automáticamente reinicializandose. 
 

 
 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                2
                3
                4
                5
                6
                …
                10
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









