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La tabla debajo lista los factores de conversión para varios gases del 
hidrocarburo para los % del sensor combustible de LEL, si está calibrada al 
metano. Los factores de conversión no están disponibles para los % del 
volumen del sensor del TC. Para utilizar esta tabla, multiplique la lectura de 
la pantalla en el canal CH4 por el factor en la fila apropiada para obtener la 
concentración de gas real. Por ejemplo, si usted está detectando el pentano 
y la pantalla lee el 10% LEL en el canal CH4, usted tiene realmente 10% LEL 
x 1.35 = 13.5% LEL de pentano. 
 

Cuadro 3: Conversiones del hidrocarburo de LEL 

 

 

Factor de 

Conversión 

Gas  

LEL(Calibración  

 

De Metano)  

Acetona 

1.92 

Acetileno 

2.00 

Benceno 

2.00 

Etano 

1.25 

Etanol 

1.75 

Etileno 

1.20 

Heptano 

1.92 

Hexano 

1.65 

Hidrogeno 

1.00 

IPA 

2.50 

 
 

Modo de medición, alarmas 

 
Esta sección cubre indicaciones de alarma en modo de medición. También le 
dice cómo reajustar el GX-2003 después de que haya ocurrido una alarma y 
cómo responder a una condición de alarma. 
 
NOTA: Las alarmas falsas se pueden causar por la radiofrecuencia (RF) o 
interferencia electromagnética (EMI). Guarde el GX-2003 lejos de fuentes del 
RF y de la EMI tales como radiotransmisores o motores grandes. 
 
 

 
 
 

 

Factor de 

Conversión  

Gas  

LEL (Calibración 

 

De Metano)  

Iso Butano 

1.56 

MEK 

1.92 

Metano 

1.00 

Metanol 

1.65 

Pentano 

1.35 

Propano 

1.52 

Propileno 

1.33 

Tolueno 

2.00 

Xileno 

0.93 
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