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3. En caso de ser necesario, utilice los botones ▲AIR y ▼ (SHIFT) para fijar 
el valor correcto del gas combustible. 
4. Presione y suelte el botón POWER/ENTER para incorporar el nuevo 
ajuste. El valor de la calibración de OXY comenzará a destellar. 
5. Repita los pasos 3 y 4 para fijar los valores correctos para los canales 
restantes. Después de que se fije el último canal, vuelva a la pantalla de los 
valores de calibración, dichos valores no deberán estar destellando más. 
 
NOTA: El cilindro de 4 gases de RKI contiene típicamente el 12% de O2 por 
volumen. Esté seguro de fijar la lectura de “OXY”, la que debe concordar con 
la concentración enumerada con la etiqueta del cilindro, para no poner a 
cero. 
 
6. Con los valores de calibración exhibidos en la pantalla, presione el botón 
de POWER/ENTER. CAL. Comenzara a destellar a lo largo del lado 
izquierdo del LCD y las lecturas actuales del gas se mostraran. 
7. Conecte la tubería del regulador del flujo de demanda con el tubo rígido en 
la punta de prueba. Permita que el gas fluya por un minuto. 
8. Presione y suelte el botón POWER/ENTER para fijar la calibración a los 
valores programados. 

 

Si todos los canales pasaron la calibración, se vera en la pantalla AUTO 
CALIBRATION PASS, luego de esto se exhibirá de menú de calibración. Si 
alguno de los sensores no puede calibrar al valor apropiado, se vera el la 
pantalla FAIL PUSH AIR KEY y el GX-2003 enumera los sensores que no se 
pudieron calibrar. En el ejemplo abajo, el OXY y el H2S 

 

 

El zumbador, el vibrador, y las luces de la alarma se activan. Presione y 
sostenga el botón ▲AIR por algunos segundos para reajustar la alarma y a 
volver al menú de calibración. Para intentar una nueva calibración. Si la falla 
continúa, investigue la causa. Vea la “localización de averías” en la página 
74. 
 
 
 
 

 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                40
                41
                42
                43
                44
                …
                93
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









