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9. 

Desconecte la tubería de la punta de prueba. 

10. 

Desatornille el regulador del flujo de demanda del cilindro de la 

calibración. 

11. 

Utilice el botón del ▼ (SHIFT) para colocar el cursor al lado de la opción 

del menú de NORMAL OPERATION, oprima y suelte el botón POWER 
ENTER para volver al modo de medición. 

 

Calibración con método SINGLE CALIBRATION 

 

Esta sección describe la calibración usando el método SINGLE 
CALIBRATION. Para calibrar usando el método AUTO CALIBRATION, vea 
la “calibración con el método AUTO CALIBRATION” en la página 40. 
PRECAUCIÓN: El método de calibración SINGLE CALIBRATION no tiene 
una notificación del “FALLA”. Si un sensor no se puede ser ajustado de 
acuerdo con el recurso de calibración, vea la “localización de averías” en la 
página 74. 

1. 

En el menú de calibración, utilice el botón ▲AIR o ▼ (SHIFT) para 
seleccionar la opción SINGLE CALIBRATION del menú. 

 

 

 

2. 

Presione y suelte el botón POWER/ENTER para mostrar solo el menú de 

calibración. 

 

 

 

NOTA: Para mostrar el sensor del CO, utilice el botón ▼ (SHIFT) para 
mover el cursor a la parte inferior de la pantalla y después presiónelo otra 
vez para avanzar a la pantalla siguiente. 

3. 

Utilice el botón ▲AIR o ▼ (SHIFT) para colocar el cursor al lado del 

sensor que usted quiere calibrar (en este ejemplo es el sensor del gas 
combustible % LEL). 
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