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GX-2003 – MANUAL DEL OPERADOR

 Tabla de Concepto 

50 

del oxígeno supervisados durante el período de prueba serán mostrados. El 
modo BAR HOLE también le permite iniciar un ciclo de purgación del aire, 
para purgar el gas del GX-2003 después de que se recoja una muestra. Vea 
la “determinación del tiempo de medición del modo BAR HOLE.” en la página 
72. 
 
En un ambiente de escasa luz, presione y suelte el boton ▼ (SHIFT) para 
encender el contraluz de la pantalla. Aunque el contraluz se enciende 
cuando se presiona cualquier botón, otros botones pueden iniciar una 
secuencia indeseada de operación. Vea la “actualización del ajuste del 
tiempo del contraluz del LCD” en la página 71 para programar la duración del 
contraluz. Si una señal sonora “CONFIRM BEEP” se enciende en el menú 
del modo SETUP, el GX-2003 emite un sonido breve y agudo una vez que 
cada 15 minutos para confirmar que está funcionando. 
 

Ejecución de una prueba en modo BAR HOLE 
 

 

1. Ponga en marcha el GX-2003 según lo descrito en “puesta en marcha, 
modo BAR HOLE” en la página 45. 
 
2. Lleve el GX-2003 el agujero de la barra que será probado. 
 

3. 

Inserte la punta de prueba en el agujero y presione y suelte el botón 

POWER/ENTER. La bomba se encenderá y el período de muestra 
comenzará con una cuenta regresiva, en segundos, en la esquina inferior 
derecha de la pantalla, sobre el icono de la batería. El canal CH4 será 
mostrado en %VOL y B.H. 

 

4. 

Después de 15 segundos de muestreo, si la lectura CH4 es menos del 5% 

vol., el canal CH4 comenzará automáticamente a exhibir en %LEL. 
 
 
 
 

5. 

En el final del período de prueba, la bomba se apagará y la alarma audible 

sonará, luego de esto la lectura máxima de metano y la lectura mínima de 
oxígeno para el período de la prueba serán exhibidas. 
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