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GX-2003 – MANUAL DEL OPERADOR

 Tabla de Concepto 

70 

FAIL 

PUSH AIR KEY 

< > < > 
<O2 > < > <CO > 

 21:09 

El zumbador, el vibrador, y las luces de la alarma se activarán. Presione y 
sosténgase botón ▲AIR por algunos segundos para reajustar la alarma y 
volver al menú principal del modo SETUP. Intente calibrar nuevamente. Si la 
falla continúa, investigue la causa. Vea la “localización de averías” en la 
página 74. 

12. 

Desconecte la tubería de la punta de prueba. 

13. Desatornille el regulador del flujo de demanda del cilindro de la 
calibración. 
 

Calibración usando SINGLE CALIBRATION 

 

Si CAL. EXPIRED ACTION esta en sistema CANNOT USE y la calibración 
vence, la unidad se debe calibrar usando este ítem del menú y/o el ítem del 
menú anterior, AUTO CALIBRATION porque no será posible incorporar la 
operación normal. Vea las “fuentes y equipo de la calibración” en la página 
38 para los ítems en los que usted necesitará realizar una calibración. 
1. Instale el regulador del flujo de demanda sobre el cilindro de la calibración. 
2. Conecte la tubería de la muestra con el regulador del flujo de demanda. 
3. Instale la manguera y la sonde la GX-2003. 
4. En el menú principal, coloque el cursor en el ítem del menú SINGLE 
CALIBRATION. Presione el botón POWER/ENTER para mostrar el solo 
menú de la calibración. 
 

CH4 (%LEL) 

CH4 (VOL%) 

 OXY 

 H2S 

21:09 

 
 
 
 

NOTA: Para exhibir el sensor del CO, utilice el botón ▼ (SHIFT) para mover 
el cursor a la parte inferior de la pantalla y luego presiónelo otra vez para 
avanzar a la pantalla siguiente. 
5. Utilice el botón ▲ AIR o ▼ (SHIFT) para colocar el cursor en el sensor 
que usted quiere calibrar (en este ejemplo el sensor del gas combustible 
%LEL). 
6. Presione botón de POWER/ENTER. La pantalla de SINGLE 
CALIBRATION mostrará para el sensor que usted seleccionó. La lectura del 
gas se mostrara en la pantalla. 
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