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7. Conecte la tubería del regulador del flujo de demanda con el tubo rígido en 
la punta de prueba. Permita que el gas de la calibración fluya por un minuto. 
8. En caso de necesidad, utilice los botones ▲ AIR y ▼ (SHIFT) para ajustar 
la lectura para emparejar la concentración enumerada en el cilindro de la 
calibración. 
9. Presione el botón POWER/ENTER para guardar dicho valor. El LCD 
indicará que la calibración ha terminado, luego se exhibirá de menú de 
calibración. 
10. Desconecte la tubería de la punta de prueba del GX-2003. 
11. Repita los pasos 5 a 10 para cualquier otro canal que usted quiera 
calibrar. Cerciórese de utilizar un cilindro apropiado de la calibración para 
cada canal. 
 
PRECAUCIÓN: 
 
Al calibrar el canal del oxígeno, verifique la concentración de oxígeno 
enumerada en la etiqueta del cilindro. Para las muestras libre de oxígeno 
(nitrógeno 100% por ejemplo), fije la puesta a cero del oxígeno a 0.0%. 
12. Después de que el último canal esté calibrado, desconecte la tubería de 
la calibración de la punta de prueba, luego desatornille el regulador del flujo 
de demanda del cilindro de la calibración. 
13. Con el menú SINGLE CALIBRATION exhibido, presione el botón del ▼ 
(SHIFT) hasta que el cursor en el ítem del menú ESCAPE. 
14. Presione el botón POWER/ENTER para volver al menú principal del 
modo SETUP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización del ajuste del tiempo del contraluz del LCD 

Este ajuste indica la cantidad de tiempo que el LCD se ilumina cuando se 
presiona cualquier botón. El ajuste mínimo es de 0 segundos; el ajuste 
máximo es de 60 segundos. El ajuste de fábrica es 30 segundos. 
1. En el menú principal, coloque el cursor en el ítem del menú LCD BACK 
LIGHT TIME. Presiones el botón POWER/ENTER. 

 

LCD BACK LIGHT 
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