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simultáneamente. Se diseña para el uso con el cilindro de la calibración de 4 
gases de RKI y es el método más rápido y más fácil calibrar el GX-2003. 
• SINGLE CALIBRATION: Este método permite que usted calibre un sensor 
a la vez. Utilice este método si usted está calibrando solamente uno o dos 
sensores, si usted está calibrando el sensor combustible de % volumen, o si 
usted no está utilizando el cilindro de la calibración de 4 gases de RKI. 

 

Calibración con el método AUTO CALIBRATION 
 
Esta sección describe la calibración usando el método AUTO 
CALIBRATION. Para calibrar usando el método SINGLE CALIBRATION, vea 
la “calibración con el método SINGLE CALIBRATION” siguiente. 
1. Con el cursor en el ítem AUTO CALIBRATION, presione POWER/ENTER 
para exhibir en la pantalla los valores de la calibración. 
 

 

 
Las concentraciones de gas exhibidas en la pantalla de los valores de la 
calibración deben igualar las concentraciones de gas enumeradas en el 
cilindro de la calibración de 4 gases. Si todas las concentraciones se igualan, 
vaya al paso 6. Si una o más concentraciones no están igualadas, continúe 
con el paso 2. 
1. Para ajustar los valores en la pantalla, mantener el botón ▼ (SHIFT), 
luego presionar el botón DISPLAY (ADJ) y soltar ambos. El valor de la 
calibración CH4 comenzará a destellar. 
2. En caso de necesidad, utilice los botones ▲ AIR y ▼ (SHIFT) para fijar el 
valor correcto del gas combustible. 
3. Presione el botón POWER/ENTER para incorporar el nuevo ajuste. El 
valor de la calibración de OXY comenzará a destellar. 
4. Repita los pasos 3 y 4 para fijar los valores correctos para los canales 
restantes. Después de que se fije el último canal, vuelva a la pantalla de los 
valores de la calibración. 
5. Con los valores de la calibración exhibidos en la pantalla, presione el 
botón POWER/ENTER. CAL. Comenzará a destellar a lo largo del LCD. 
 
 
 
NOTA: El cilindro de 4 gases de RKI contiene típicamente O2 con un 
volumen del 12%. Esté seguro de fijar la lectura de “OXY” para estar de 
acuerdo con la concentración enumerada con el cilindro 
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