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Capítulo 6: Modo Tipo de Gas 

 
 

 

 

Introducción 

 

Este capítulo describe cómo utilizar el Modo Tipo de Gas para seleccionar el tipo de gas del 
M2A. El tipo de gas define el gas objetivo y el rango de detección. Los M2A de gas 
combustible/CO

2 

y de gases tóxicos/oxígeno tienen diferentes PCB terminales y firmware. Cada 

M2A solo ofrece las opciones de tipos de gases compatibles con el equipo. 

El Modo Tipo de Gas incluye una función de tiempo de espera de 5 minutos. Si no presiona 
ningún botón al cabo de 5 minutos, el M2A vuelve automáticamente a su funcionamiento 
normal. 

 

NOTA: Si el M2A vuelve a su funcionamiento normal tras agotarse un tiempo de espera de un 

programa, entra en un período de calentamiento, al igual que cuando se lo enciende por 
primera vez. 

 

Selección del tipo de gas 

1. En condiciones de funcionamiento normal o durante la secuencia de calentamiento, 

mantenga presionados los botones UP/YES y DOWN/NO durante cinco segundos. 
Suéltelos cuando aparezca la siguiente pantalla. 

Select 

GasType? 

2. Si desea salir del Modo Tipo de Gas, presione y suelte el botón DOWN/NO. El visor indicará 

NO CHANGE (sin cambios) y el M2A volverá a su funcionamiento normal. 

Si desea seguir en el Modo Tipo de Gas, presione y suelte el botón UP/YES. La línea 
superior del visor indicará GasType? (¿Tipo de gas?) y la línea inferior el tipo de gas 
elegido. 

3. Utilice el botón UP/YES o DOWN/NO para desplazarse por las opciones de gas objetivo. Las 

Tablas 7 y 8 especifican las opciones de gas objetivo disponibles para el M2A. 

 

Tabla 7: Detectores de gas 
combustible/CO

2

 

 

Tipos de gas 

 

Rango de detecci

ón 

HC 

0 - 100

 % LEL 

iBUTANO 

0 - 100

 % LEL 

PROPANO 

0 - 100

 % LEL 

HEXANO 

0 - 100

 % LEL 

HIDR

ÓGENO 

0 - 100

 % LEL 

METANO 

0 - 100

 % volumen 

METANO 

0 - 100

 % LEL 

CO2 

0 - 5000 ppm 
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