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Manual de instrucciones del transmisor M2A 

 

Registro 10 

El Registro 10 es el reinicio del relé de la 
alarma 2. 0=Enganche 
1=Reinicio automático 

Registro 11 

El Registro 11 es la alarma 2 con retraso. 
Los valores enteros se expresan en 
segundos. 

Registro 12 

El Registro 12 es la alarma 2 sin retraso. 
Los valores enteros se expresan en 
segundos. 

Registro 13 

El Registro 13 es la supresión de 
ceros. Gases tóxicos y LEL: 0 %-
6 % 

de 

la 

escala 

completa 

Oxígeno: 0 %-0,7 % de oxígeno 
El valor debe ser un número entero. Se omiten los decimales. 

Registro 14 

El Registro 14 es el filtro de ruido. 
Los valores enteros se expresan en segundos (0-60 en incrementos 5 segundos). 

Registro 15 

El Registro 15 es el tiempo de espera de la calibración. 
El valor se expresa en minutos (5, 10, 15, 20, 25 o 30). 

Registro 16 

El Registro 16 se explica en la sección “Funciones Modbus compatibles” del manual del M2A. 

Registro 17 

El Registro 17 es el mes (MSB) y el día (LSB) de calibración. 
Este valor se basa en ceros (por ejemplo: enero=0 y 1.°=0). 

Registro 18 

El Registro 18 es el año de calibración. 

Registro 19 

El Registro 19 permite eliminar los indicadores de cambios. Al editar parámetros del M2A, se 
genera un indicador en el controlador. Este registro se puede utilizar para eliminar esos 
indicadores. 

Tabla 18: Registro 19 (eliminar indicadores de cambios) 

 

Bit/s 

Valor y campo 

[15:2] 

Sin utilizar 

[1] 

Escriba “1” en este bit para eliminar el indicador “Gas Type Changed” (Tipo de 
gas cambiado) 

[0] 

Escriba “1” en este bit para eliminar el indicador “Configuration Changed” 
(Configuración cambiada) 
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