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2

 Instalación 

2.1

 Montaje del aparato 

2.1.1

 Embalaje 

El 826/827 pH Metro se entrega con sus accesorios embalados por 

separado en un embalaje especial. Conserve este embalaje especial, 

porque sólo éste garantiza que el aparato pueda ser transportado sin 

sufrir daños. 

2.1.2

 Controles 

Sírvase controlar inmediatamente después de recibir el aparato, si el 

envío ha llegado completo y sin daños (compare con el boletín de en-

trega y el alcance del suministro del cap. 9.4). 

2.1.3

 Ubicación del aparato 

Instale el aparato en un lugar apropiado de su laboratorio, exento de 

vibraciones y protegido de atmósferas corrosivas y contactos con pro-

ductos químicos. 

2.2

 Cambio de pilas en el 826 pH mobile 

Se entrega el 826 pH mobile sin pilas insertadas. El procedimiento de 

insertar las pilas está descrita en el cap. 8.4.1. 

2.3

 Conexión de los electrodos y sensores 

El 826/827 pH metro tiene en su parte trasera conectores para un elec-

trodo potenciométrico 4, un electrodo de referencia separado 5 y una 

termosonda 6. 
Conecte sus electrodos y sondas de medida al pH metro apagado 

procediendo del siguiente modo: 
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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	HP - Officejet Pro 8600
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