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5.4 Varios 
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826/827 pH Metro, Instrucciones para el uso 

store crit.: 

drift 

 El valor medido solamente se puede memorizar si el mensaje 

drifting... ha desaparecido. 

store crit.: 

change 

 En este criterio de memorización, el próximo valor medido se guarda 

solamente si la diferencia al valor recién medido es mayor que el valor 

definido delta pH/T/mV. 

delta pH: 

0.0...0.5...16.00 pH 

delta T: 

0.0...0.5...100.0 °C 

delta mV: 

0.0...30.0...999.9 mV 

stop time: 

0...999999 s 

La memorización de los valores medidos se termina después de 

expirado el tiempo de parada o continúa indefinidamente ('0 s'). 

En este caso, una interrupción es posible en todo momento con 

<QUIT>. 

Después de memorizar el 200° valor y en cada nuevo intento de guar-

dar valores en la memoria, el pH metro avisa lo siguiente: 

 mv memory overflow 

Hay entonces la posibilidad de visualizar con << recall >> los valores 

medidos memorizados o de borrar toda la memoria de valores medi-

dos (véase cap. 7.2). También es posible una salida de todos los valo-

res medidos en forma de informe a través de la interfase infrarroja 

(véase cap. 7.1.7). 

5.4

 Varios 

 

configuration 
 

:

 

 

└

 auxil 

 ├ 

last digit 

 ├ 

IR interface 

 ├ 

date 

 ├ 

time 

 ├ 

temp.sens. 

 ├ 

power save 

 └ 

progr.

 

En este submenú se pueden efectuar distintos ajustes básicos en la 

configuración del pH metro. 

last digit: 

on, off 

Active este parámetro si quiere ver en la pantalla los valores pH con 

tres decimales o el valor de la tensión con un decimal. Esto puede ser 

conveniente para una mejor lectura de los valores en el caso de valores 
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