



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Metrohm manuales
                
                

                Instrumentos de medición
                
                

                827 pH lab
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                1 estructura de un informe, 2 identificación de los informes, Estructura de un informe – Metrohm 827 pH lab Manual del usuario

                Página 44: Identificación de los informes

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
7.1 Informes 
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826/827 pH Metro, Instrucciones para el uso 

7.1.1

 Estructura de un informe 

En las primeras líneas de un informe hay datos generales. Este cabezal 

se configura en configuration/report (véase cap. 5.1): 

Id informe: 

 'mp

 

Id aparato: 

827 pH lab 

01106 5.827.0010

 

Fecha, hora: 

print date 

2005-01-27 14:21:52

 

 

 

...

 

Si en configuration/report se ha entrado una designación para el 

aparato (dev.label), este dato aparece en el encabezado del informe 

como línea adicional entre la Id del aparato y la línea de la fecha/hora. 

Una otra designación para el encabezado del informe (id) también de-

finible en configuration/report se imprime después de la línea Fe-

cha/hora (sólo informe de puntos medidos y de calibración). 
Cada informe termina con una línea final en la cual una doble línea de 

guiones indica que se trata de un informe original lanzado de modo 

automático (informe de puntos medidos, de calibración o de test del 

electrodo): 

==============

 

Cada informe activado manualmente desde el menú << report >> se 

cierra con una línea simple de guiones: 

--------------

 

7.1.2

 Identificación de los informes 

La identificación de los informes, llamada aquí Report Id, es una abre-

viación que describe el tipo de informe. 
Las siguientes identificaciones de informes existen para el 826 pH mo-

bile o el 827 pH lab: 
 Report Id 

Designación del informe 

 'cr 

pH calibration report 

 'co 

configuration 

 'pa 

parameter 

 'mv 

measured values stored 

 'mp 

measuring points 

 

'md 

measured values to database (PC/LIMS) 

 'di 

diagnosis 
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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