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2.7 Precolumnas y columnas 

761 Compact IC 

35

 

2.7.5 

Generalidades sobre las columnas de separación 

 

 

Normalmente, las nuevas columnas de separación CI están rellenas 

con solución y cerradas por ambos extremos. Antes de su aplicación 

en el sistema debe quedar garantizado que esta solución pueda 

mezclarse libremente con los eluyentes empleados (observar la 

información facilitada por el fabricante). 

 

 

Las columnas de separación y precolumnas que en la actualidad su-

ministra Metrohm se encuentran relacionada en el Cap. 6.3.2. A cada 

columna se adjunta un cromatograma de ensayo y una hoja técnica. 

Información adicional sobre las columnas se encuentra en la monogra-

fía Metrohm 8.732.2003 "Ion Chromatography“ y en los "Application Bu-

lletins" especiales que puede solicitar gratuitamente de su representa-

ción Metrohm. 

 

Al aplicar la columna, prestar siempre atención a que ésta se emplee 

correctamente conforme al sentido de flujo marcado (la flecha debe 

señalar hacia arriba). 

 
 
 
 
 
 

2.7.6 

Selección del bucle de muestras 

La selección del bucle de muestras se rige por la columna de separa-

ción empleada. Normalmente se emplean los siguientes bucles de 

muestras: 

Columnas de cationes 

10 

µ

L 

Columnas de aniones con supresor 

20 

µ

L 

Columnas de aniones sin supresor 

10 

µ

L 

Según el modelo, en el Compact IC 761 se encuentran incorporados 

los siguientes bucles de muestras: 

Variante 

Bucle de muestras 

Volumen 

2.761.0010

6.1825.230 (PEEK) 

10 

µ

L 

2.761.0020

6.1825.210 (PEEK) 

20 

µ

L 

 

Caso de desearse, el bucle de muestras incorporado puede reempla-

zarse por otro de los ofrecidos como accesorio opcional (véase 

Cap. 6.3.1). 
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