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2 Instalación 

 

 

761 Compact IC 
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3 Arrancar el sistema 

• 

Cerciorarse de que el tubo de aspiración 63 para la bomba 

de alta presión está sumergido en el eluyente. 

• 

Seleccionar el punto 

Startup hardware (Measure baseline) 

del 

menú 

Control

en la ventana del sistema. Arranca la bomba de 

alta presión abriéndose al mismo tiempo una ventana de 

cromatograma en la que se registra la línea de base de for-

ma continua. 

4 Controlar la estanqueidad 

• 

Controlar por fugas todos los capilares y sus conexiones 

desde la bomba de alta presión hasta el bloque detector. Si 

en algún punto se fugara eluyente, el correspondiente tornillo 

de compresión debe apretarse aún más o recambiarse. 

5 Acondicionar el sistema 

• 

Lavar con eluyente el sistema CI hasta haberse conseguido 

la estabilidad deseada de la línea de base (normalmente 

30

…

60 min, en el caso de un cambio de eluyente aún más). 

• 

Ahora el aparato está listo para mediciones de muestras con 

el sistema seleccionado. 

 

 

 

2.9.2 

Puesta en funcionamiento con supresor 

Antes de poder proceder a inyectar en el Compact IC 2.761.0020 

(con supresor) soluciones de muestras, la totalidad del sistema debe 

controlarse de estanqueidad y, a continuación, acondicionarse con 

eluyente hasta conseguir una línea de base estable. Al mismo tiempo 

debe también acondicionarse el módulo supresor. Para ello se procede 

como sigue: 

1 Abrir el sistema "Prep-MSM*.smt" y conectar 

• 

Iniciar el programa de ordenador «761 Compact IC», caso de 

no haberlo hecho todavía (véase Cap. 2.5.3). 

• 

Seleccionar en la ventana principal 

File / Open / System

. Selec-

cionar en la carpeta 

Suppressed

 el archivo de sistema ade-

cuado para la columna instalada 

Prep-MSM1.smt

 (columna de 

aniones Dual 1) o 

Prep-MSM2.smt

 (columna de aniones Dual 

2) y hacer clic sobre 

<Open>

. 

• 

Seleccionar el punto 

Connect to workplace

 del menú 

Control

en 

la ventana del sistema abierta. 

2 Abrir ventana de control 

• 

Hacer doble clic sobre la figura del 761 de la ventana del 

sistema. Aparece la ventana de control para el servicio ma-

nual del Compact IC 761, en la que se muestran la conducti-

bilidad, la presión y los parámetros del sistema actualmente 

en vigor. 
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