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3.4 Determinación de la muestra 

761 Compact IC
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3.4 

Determinación de la muestra 

Tras la calibración del sistema CI conforme a lo expuesto en el Cap. 3.3 

puede ahora inyectarse la primera solución de muestra. 

1 Conectar "Verify sample" 

⇒

 

Seleccionar el punto 

Verify sample 

del menú 

Control

 en la 

ventana del sistema. De este modo aparece desde ahora 

con cada arranque de una determinación la ventana 

Edit

 

sample

 

description

, en la que se pueden introducir los datos 

más importantes para la muestra. 

2 Arrancar el sistema "

s-03.smt

" 

⇒

 

Seleccionar el punto 

Start determination

 del menú 

Control

 en la 

ventana de sistema abierta. Se abre una ventana vacía de 

cromatograma en la que la línea de base se registra de forma

continua. En la ventana 

SYSTEM STATE

 aparecen los mensa-

jes 

Ready [761 Compact IC]

 e 

Initialisation [Suppressed]

. Puesto 

que la función

 Verify sample

 está activada, se abre automáti-

camente la ventana 

Edit

 

sample

 

description

. 

3 Introducir los datos para la determinación 

⇒

 

Introducir en la ventana 

Edit

 

sample

 

description 

las informacio-

nes deseadas para la muestra y confirmarlas con 

<OK>

. 

 

4 Ajustar la válvula inyectora A a "FILL" 

⇒

 

Hacer clic sobre el botón 

 de la figura 761 en la 

ventana de sistema. Con ello se conmuta la válvula de inyec-

ción a la posición "FILL". Simultáneamente se conmuta el 

módulo supresor a la posición siguiente. 
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