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761 Compact IC 

84 

Connected data source 

Fuentes de datos para canal de medición prin-

cipal. La fuente de datos se puede seleccionar 

con 

<choose>

. Con ello se abre la ventana 

Data 

source

: 

 

La ventana tiene los dos campos siguientes: 

Connected

 

Fuente de datos conectada. 

Ajuste básico: 

Cond[ 761 Compact IC]

 

Available 

Fuente de datos disponibles del Compact IC: 

# Cond

 Conductibilidad 

# Press

 Presión 

La fuente de datos se puede desplazar con ayuda de los botones 

 

o 

 de un campo a otro (siempre sólo uno). 

4.3.6 

Indicación del valor medido (Watch window) 

Opciones del menú para símbolo de pantalla 

 

El símbolo de pantalla es uno de los tres elementos de la ventana del 

sistema. En caso de que el sistema esté conectado y se haga clic so-

bre el símbolo de PC con la tecla derecha del ratón, aparece el punto 

de menú siguiente: 

Open

 

Abrir la ventana 

WATCH WINDOW

 para la indicación de 

los valores actuales de medición para conductibili-

dad y presión: 

 

Los ajustes de color de los dos campos de indica-

ción pueden cambiarse haciendo clic sobre el campo 

con la tecla derecha del ratón y seleccionando el 

punto de menú correspondiente 

Choose color / ...

 . 
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