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4 Cerrar el diálogo de la serie de muestras

Cierre el diálogo con la tecla [BACK].

Parar la serie de muestras

Una serie de muestras se puede detener en todo momento.

 

1 Pulse la tecla [STOP].

El desarrollo del método se para. De esta forma no se podrá conti-
nuar con la serie de muestras.

5.4.2 

Parar y continuar la serie de muestras

Parar la serie de muestras

Un desarrollo del método del 885 Compact Oven SC se puede parar y
continuar de nuevo. En este caso, los aparatos conectados no se paran.

Nota

Durante la ejecución de las instrucciones, en las que el 885 Compact
Oven SC espera una señal del titulador conectado, no se puede inte-
rrumpir el desarrollo del método. Esto sucede durante el acondiciona-
miento de la célula de titulación y la ejecución de la titulación KF.

Durante el desarrollo de una serie de muestras, en lo que se conoce como
diálogo "en tiempo real", aparece una barra de funciones con la entrada
"Pausa".

 

1 Pulse la tecla [OK].

El desarrollo del método se interrumpe. Los movimientos que tengan
lugar en la gradilla de muestras o en el elevador se detienen.

En lugar de la función "Pausa"- aparece "Continuar" en la barra de
funciones.

Continuar la serie de muestras

Si se ha parado un desarrollo del método, aparece el estado "Hold" en la
línea del título (véase la figura anterior). El desarrollo se puede reanudar
con la función "Continuar".
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