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5

 

 

Mantenimiento 

Visión General 

StatSpin recomienda que los operadores del equipo efectúen inspecciones periódicas y un mantenimiento 
preventivo en todos los equipos de StatSpin. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente 
de StatSpin o con su distribuidor si, en cualquier momento, el instrumento no funciona debidamente. 

 

 

 

PRECAUCIÓN – Desconecte la CytoFuge

®

 2 de la toma de corriente mural antes de efectuar el 

mantenimiento. 

 

 
 

Advertencia - No exponga la Cytofuge

®

 2 ni el rotor a ácidos o bases concentrados o fuertes, 

ésteres, hidrocarburos aromáticos o halogenados, cetonas o agentes 
oxidantes fuertes. 

 

Limpieza 

Limpie las superficies externas y el panel que cubre los interruptores con un paño humedecido con 
agua y un detergente suave. Limpie la superficie interna o la cubeta con un detergente suave, y si 
es necesario, con desinfectante, limpiando las superficies con un paño humedecido con alcohol al 
70% o con solución de lejía al 10%. 

 PRECAUCIÓN - NO rocíe la cubeta o las superficies externas con detergente o lejía. El exceso de 

líquido dañará los circuitos electrónicos y los problemas subsiguientes no quedarán cubiertos por la 
garantía. 

 

Comprobación de la Velocidad del Rotor 

Las velocidades obtenidas (

±

 5%) pueden comprobarse con un tacómetro fotoeléctrico que se puede adquirir 

de diversos distribuidores. Si la Cytofuge

®

 2 no consigue una velocidad de funcionamiento del 

±

 5% póngase 

en contacto con su distribuidor o con el departamento de Atención al cliente de StatSpin.

 

Reparaciones 

No hay ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Consulte siempre con personal técnico 
cualificado. 

Consulte la garantía del StatSpin para más detalles. Compruebe que cumplimenta y envía la tarjeta de 
garantía según se indica. 

Descontaminación antes de la entrega para reparación 

 

Cualquier instrumento o accesorio que contenga sangre acumulada o cualquier otro depósito biológico o 
químico debe ser limpiado antes de enviarlo al fabricante o al distribuidor para su reparación. Esta 
descontaminación es obligatoria según la Ley federal (títulos 48 y 49 de las Normas federales) y está de 
acuerdo con las normas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente relativas al Tratamiento de 
Residuos con Riesgo de Peligro Biológico. El personal de StatSpin no puede efectuar esta 
descontaminación. 
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