



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Iris Sample Processing manuales
                
                

                Salud e higiene
                
                

                StatSpin® CytoFuge 2 Compact Cytocentrifuge System
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Índice – Iris Sample Processing StatSpin® CytoFuge 2 Compact Cytocentrifuge System Manual del usuario

                Página 3

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
 

i

Índice 

 

Cómo utilizar este manual................................................................................. ii 
Sección 1 ............................................................................................................ 1 
Desembalaje e instalación................................................................................. 1 

Inspección del envase................................................................................... 1 
Comprobación del contenido......................................................................... 1 
Instalación del sistema.................................................................................. 1 
Conexión a la red eléctrica............................................................................ 1 

Sección 2 ............................................................................................................ 2 
Visión General del Sistema ............................................................................... 2 

Principio y Uso Previsto ................................................................................ 2 
Símbolos y Definiciones................................................................................ 2 
Indicadores Audibles..................................................................................... 3 
Concentradores de Células y Filtro............................................................... 3 

Sección 3 ............................................................................................................ 4 
Requisitos y Preparación de la Muestra .......................................................... 4 

Visión General............................................................................................... 4 
Volúmenes de la Muestra ............................................................................. 4 
Preconcentración .......................................................................................... 4 
Dilución ......................................................................................................... 4 

Sección 4 ............................................................................................................ 5 
Instrucciones de Funcionamiento .................................................................... 5 

Instrucciones de Inicio Rápido ...................................................................... 5 
Instrucciones Detalladas ............................................................................... 5 
Apertura y Cierre de la Cubierta.................................................................... 5 

Sección 5 ............................................................................................................ 8 
Mantenimiento.................................................................................................... 8 

Visión General............................................................................................... 8 
Limpieza........................................................................................................ 8 
Comprobación de la Velocidad del Rotor...................................................... 8 
Reparaciones................................................................................................ 8 
Solución de Problemas ................................................................................. 9 

Apéndice ........................................................................................................... 10 

Apéndice A - Especificaciones.................................................................... 10 

Referencias....................................................................................................... 11 
Garantía del StatSpin....................................................................................... 12 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                2
                3
                4
                5
                6
                …
                16
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            StatSpin® CytoFuge 2 Microhematocrit System                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









