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Activar o desactivar la visualización de SO

2

, O

2

Ct y O

2

Cap 

La visualización de los valores calculados del contenido de oxígeno (0

2

Ct), el porcentaje de 

saturación (SO

2

) y la capacidad de transporte de oxígeno (O2Cap) de la muestra de sangre 

puede activarse o desactivarse según se desee. 

Nota:

 

El contenido de oxígeno (0

2

Ct), el porcentaje de saturación (SO

2

) y la capacidad 

de transporte de oxígeno (O

2

Cap) se calculan automáticamente para cada 

análisis. 

Cuando se activa la visualización de dichos valores, estos se muestran en la 
segunda página (de un total de tres) al revisar los resultados desde el menú 
“stored data” (datos almacenados) (consulte la página 36), y se incluirán en la 
impresión de los resultados. 

Solo los valores medidos de HbT, %HbO

2

, %COHb y %MetHb se muestran en el 

panel de visualización del aparato una vez terminado el análisis, 
independientemente de si se ha activado o no la visualización de los valores 
calculados del contenido de oxígeno (0

2

Ct), el porcentaje de saturación (SO

2

), y la 

capacidad de transporte de oxígeno (O

2

Cap) de la muestra de sangre. 

1. 

Muestre la segunda página del menú “Device Settings” (Configuración del 
aparato) (un submenú de 

). 

2. 

Pulse 

 

seguido de 

 para mostrar la pantalla para activar o desactivar la 

visualización de los valores calculados (0

2

Ct), (SO

2

) y (O

2

Cap) para cada análisis: 

 

3. 

Seleccione la opción adecuada pulsando la tecla numérica correspondiente 
seguida de 

. Se muestra el aviso de confirmación correspondiente. 

4. 

Pulse 

 para volver al menú anterior, si lo desea. 

 
Activar o desactivar la supresión de los valores negativos 

 

Los usuarios podrán mostrar o no mostrar los valores negativos. 

Nota:

 

Los valores negativos pueden aparecer porque, en algunos casos, debido a los 
rangos de precisión del equipo, un valor excesivamente bajo de meta o de 
carboxihemoglobina puede leerse como un valor negativo. Los usuarios podrán 
decidir eliminar los valores negativos y que se lean como “0”. 

1. 

Muestre la segunda página del menú “Device Settings” (Configuración del 
aparato) (un submenú de 

, consulte la página 8). 

2. 

Pulse 

 

seguido de 

 para mostrar la pantalla para activar o desactivar la 

visualización de los valores negativos: 

 

16
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