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Especificación de la introducción de la ID del usuario y/o la ID 
del paciente 

La ID del usuario y/o la ID del paciente podrán introducirse en todos los análisis. La ID del 
usuario y/o la ID del paciente se incluyen en el registro de los resultados de los análisis que se 
han realizado, y también pueden incluirse en la impresión de los resultados. Existen tres 
alternativas para introducir la ID del usuario: 

● 

ID del usuario autorizado con seguridad: Se requiere introducir una ID del usuario 
autorizado a partir de una lista de usuarios autorizados para poner en marcha el equipo y 
no será necesario volver a introducirla hasta que se reinicie el equipo. La ID del usuario 
introducida para poner el equipo en marcha se incluye en todos los registros de los 
análisis y puede incluirse también en los resultados impresos si así se especifica. 

● 

ID del usuario autorizado sin seguridad: Se pide una ID del usuario numérica cada vez 
que se lleva a cabo un análisis. El operador puede introducir cualquier ID del usuario 
numérica (hasta nueve dígitos, sin ceros a la izquierda) o puede declinar introducir una 
ID del usuario para ese análisis. Si se introduce una ID del usuario, dicha ID del usuario 
se incluirá en el registro del análisis y podrá imprimirse junto con los resultados. 

● 

ID del usuario autorizada desactivada: No puede introducirse ninguna ID del usuario. 

Podrá habilitarse un mensaje para introducir opcionalmente una ID del paciente siempre que se 
lleve a cabo un análisis. 

 

Especificación de la introducción obligatoria de una ID del usuario 
autorizado 

Habilitación del requisito de introducir una ID del usuario autorizado: 

1. 

Muestre el menú “Data Management” (Gestión de datos) (un submenú de 

, 

consulte la página 8 ). 

2. 

Pulse 

 seguido de 

 para mostrar la configuración de la ID del usuario 

actual: 

 

3. 

Pulse 

 seguido de 

. Se muestra un aviso de confirmación y se visualiza 

el menú “Security” (Seguridad): 

 

4. 

Pulse 

 seguido de 

. Se muestra un aviso de confirmación y se visualiza 

el menú “Authorized User ID” (ID del usuario autorizado): 

 

 

Nota:

 

Si el aparato permanece inactivo durante más de 15 minutos o se 
apaga, habrá que volver a introducir la ID del usuario autorizado. 
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