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8. 

Pulse la tecla n
analizando, se

umérica correspondiente al nivel del control que se está 

guido de 

. Se muestra un menú para seleccionar el número 

de lote del control líquido: 

 

9. 

Pulse el número de lote introducido previamente (consulte la página 38) y pulse 

. Se muestra una pantalla con el número de lote del tubo: 

 

● 

Si se va a utilizar el número de lote del tubo introducido previamente, pulse 

 

seguido de 

. Se muestra una pantalla de confirmación. 

úmero de lote, pulse 

 

● 

Si se va a introducir un nuevo n

seguido de 

. 

Se muestra una pantalla para introducir el número de lote del tubo: 

 

 

Introduzca el nuevo número de lote del tubo mediante las teclas 
numéricas y, a continuación, pulse 

. Se muestra una pantalla de 

confirmación. 

10. 

Pulse 

 seguido de 

 para confirmar el nuevo número de lote de

muestra una pantalla para confirm

l tubo. Se 

ar definitivamente el número de lote del control 

líquido y el número de lote del tubo: 

 

11. 

Pulse 

 seguido de 

 para c nfirmar los números de lote. Los resultados 

de la prueba se muestran en un pl o de diez segundos: 

ima los resultados 

sperado de 

valores para el control líquido. 

14. 

Si lo desea, puede representar gráficamente los resultados de los controles 
líquidos en registros diarios como los que se muestran en la sección Registros 

o

az

12. 

Registre los resultados de la HbT, %HbO

2

 y %MetHb, o impr

del análisis (consulte la página 35). 

13. 

Compruebe que los resultados se encuentran dentro del rango e

del control de calidad en la página 57. 
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