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13. 

Asegure la nueva batería en el hueco habilitado para ella, usando los nuevos 
amarres blancos de plástico. 

Nota:

 

Al encajar la batería en el espacio habilitado para ello, asegúrese de que 
los amarres de plástico se sitúan por debajo del hueco de la batería. 
Corte el sobrante de los amarres de plástico usando los alicates de corte 
diagonal. 

14. 

Enrolle el cable azul y blanco de la nueva batería por debajo del tablero de 
circuitos principal. 

15. 

Vuelva a conectar los cables, vuelva a colocar la cubierta superior del 
AVOXimeter de ITC, conecte el adaptador de

rriente alterna y encienda el 

aparato como se indica en los pasos 17 a 25 del procedimiento Limpieza del 

e de conectar el cable azul y blanco de la batería al final. 

ea la 

, deje el instrumento conectado al adaptador de corriente 

 co

sensor óptico

 descrito en la página 49. Deberá ejecutarse la comprobación 

automática y en la pantalla deberá mostrarse el mensaje “Ready – Insert 
Cuvette

” (Listo – Inserte el tubo). 

Nota:

 

Asegúres

La nueva batería no está cargada. Para garantizar que la carga s
adecuada
alterna durante un mínimo de ocho horas. Pueden efectuarse análisis 
mientras el aparato se está cargando. 

16. 

Reajuste de la hora y la fecha (consulte la página 16). 
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