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Manual del usuario del AVOXimeter 4000 de ITC 

 

 

1 Introducción 

 

Uso previsto del 

AVOXimeter 4000

 de ITC

 

El AVOXimeter 4000 de ITC es un oxímetro de sobremesa para sangre total que funciona con 
baterías y efectúa, en el mismo punto donde se encuentra el paciente, mediciones de la 
hemoglobina total (HbT), saturación de la oxihemoglobina (%O

2

Hb), carboxihemoglobina 

(%COHb), y metahemoglobina (%MetHb) a partir de muestras de sangre total, recién extraída o 
anticoagulada con heparina o EDTA. El contenido de oxígeno ([0

2

Ct]), el porcentaje de 

saturación (SO

2

) y la capacidad de transporte de oxígeno (O

2

Cap) de la muestra de sangre se 

calculan automáticamente a partir de los valores de la %Hb0

2

 y la HbT. 

La muestra no requiere ninguna preparación y el análisis se efectúa rápidamente inyectando la 
muestra en un tubo desechable e introduciéndolo en el aparato. A continuación, el AVOXimeter 
4000 de ITC

 ilumina la muestra con múltiples longitudes de onda, registra la densidad óptica de 

la misma para cada longitud de onda y calcula el resultado. En menos de 10 segundos y en sus 
unidades correspondientes, en la pantalla de cristal líquido del panel frontal se muestran la 
concentración de hemoglobina total, así como los porcentajes de oxihemoglobina, 
carboxihemoglobina y metahemoglobina. 

Las posibilidades de gestión de los datos se incluyen en elaparato. Estas posibilidades incluyen 
capacidad para almacenar resultados de hasta 100 pacientes o controles de calidad, asignación 
de niveles para el control de calidad y números de lote, identificación de los resultados de las 
pruebas con fecha, hora, ID del paciente y/o ID del operador, e impresión de los resultados. 

 

 

Resumen y explicación de la prueba 

El AVOXimeter 4000 de ITC mide la HbT, y los %O2Hb, %COHb, y %MetHb en sangre total, 
usando tubos desechables de un solo uso. El operador introduce una muestra de sangre total en 
un tubo, a su vez, el tubo se introduce en la cámara de análisis del aparato y se muestran los 
resultados. Tras extraer el tubo del aparato, los resultados permanecerán en la pantalla hasta 
que se pulse alguna tecla, lo que limpiará la pantalla. 

El resultado puede imprimirse automáticamente junto con la hora y fecha de realización de la 
prueba, la ID del paciente, la ID del operador y la información adicional que se haya introducido. 
Además, el resultado se guarda en una base de datos interna con capacidad para almacenar 
hasta 100 resultados. 

En el AVOXimeter 4000 de ITC pueden almacenarse hasta tres números de lote de control 
líquido para cada nivel de control de calidad del líquido (LQC) que deberán marcarse en los 
registros almacenados o impresos. Los números de lote de los tubos también pueden marcarse 
en los registros de LQC. Los aparatos también pueden configurarse de modo que solo los 
operadores autorizados puedan usar el sistema y pueda introducirse la ID del paciente en cada 
prueba que se realice. 

El AVOXimeter 4000 de ITC mide la hemoglobina oxigenada (O

2

Hb], la hemoglobina reducida 

[HHb], la metahemoglobina [MetHb] y la carboxihemoglobina [COHb] directamente, mediante un 
nuevo sistema óptico y múltiples longitudes de onda. Esto reduce las interferencias de las 
dishemoglobinas y otras sustancias que interfieren, tales como la hemoglobina fetal y la 
bilirrubina, lo que minimiza los efectos de la hemólisis. 
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