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Manual del usuario del AVOXimeter 4000 de ITC 
 
 

Los valores obtenidos se usan para calcular la hemoglobina total (HbT) y el porcentaje de 
saturación de la oxihemoglobina [%O2Hb] de la muestra, mediante el método fraccional que se 
describe a continuación: 

(HbT) = 

(O

2

Hb) + (HHb) + (MetHb) + (COHb) 

 

(O

2

Hb) x 100 

 %O

2

Hb

= 

 (HbT) 

 

A continuación se calcula el contenido de oxígeno [O

2

Ct] de la muestra: 

1,39 x HbT x %O

2

Hb 

 O

2

Ct

= 

100 

Donde 1,39 corresponde a la cantidad de oxígeno que se supone transporta un gramo de 
hemoglobina oxigenada (Número de Hόfner). Dependiendo de los protocolos de su centro, el 
Nϊmero de Hüfner guardado en el AVOXimeter 4000 de ITC puede ajustarse a cualquier valor 
entre 1,30 y 1,39 (consulte la página 28). 

 

Glosario de equivalentes de las abreviaturas 

En algunos casos, la pantalla del AVOXimeter 4000 de ITC no muestra el formato usado 
habitualmente para la abreviatura de un determinado componente. A continuación se muestra un 
glosario con los equivalentes de las abreviaturas para garantizar que los usuarios comprendan 
perfectamente cada lectura en la pantalla del AVOXimeter 4000 de ITC. 
 

 

Componente 

Pantalla del 

AVOXimeter 4000 

Equivalente 

convencional 

Hemoglobina total 

HbT 

HbT 

Fracción de saturación de O

2

 sO

2

 SO

2

 

Contenido de oxígeno 

O2Ct 

O

2

CT 

Carboxihemoglobina COHb 

COHb 

Metahemoglobina MetHb 

MetHb 

Saturación de la 
oxihemoglobina 

%O

2

Hb %O

2

Hb 

 

2
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