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ImpresIón automátIca

Existen 3 opciones de impresión automática:
• 

apagado: los resultados de los análisis no se imprimen automáticamente tras la 

terminación del análisis de la muestra. Se puede obtener una impresión pulsando 

el botón 

imprimir en la pantalla Resultados.

• 

 Inmediato: los resultados del análisis y la información de la muestra introducida 

durante el análisis se imprimirán automáticamente tras la terminación del análisis 

de la muestra.

• 

retardado: los resultados del análisis se imprimirán automáticamente al pulsar el 

botón 

finalizar en la pantalla Resultados.

1. Resalte el formato de impresión que desee. Pulse 

sigue.

contraste de pantalla

El contraste de pantalla puede establecerse en 9 niveles diferentes para una óptima 

visualización en diferentes condiciones de luz ambiente. El primer nivel proporciona 

el menor contraste entre el fondo y los caracteres; el último nivel proporciona el 

mayor contraste entre el fondo y los caracteres. El contraste de pantalla cambia 

inmediatamente al pulsar el ajuste de contraste seleccionado.
1. Utilice las flechas izquierda (<) y derecha (>) para 

seleccionar el ajuste de contraste óptimo. Pulse 

sigue.

vuelink

El VueLink es un módulo opcional para el sistema de monitorización Philips/Agilent 

que permite mostrar los resultados de análisis de pacientes del IRMA TRUpoint en 

el monitor de cabecera Philips/Agilent. Existen dos configuraciones del VueLink del 

IRMA TRUpoint:
• 

apagado: la opción VueLink del IRMA TRUpoint se encuentra desactivada. 

El IRMA TRUpoint no puede enviar los resultados del análisis al monitor de 

cabecera del paciente, aunque esté conectado físicamente al módulo VueLink.

• 

encendido: los resultados del IRMA TRUpoint pueden transferirse al sistema 

de monitorización de cabecera del paciente cuando esté conectado al módulo 

VueLink a través del puerto serie del IRMA TRUpoint.

1. Resalte el ajuste de VueLink que desee. Pulse 

sigue.

sigte

cancelar

Impresión Auto.

Immediato

 Retardado

 Desactivar

ds06

sigte

ds25b

Contraste Pant.

<

>

<

sigte

ds20

VueLink

cancelar
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