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B.8

LÍMITES DE LOS FACTORES DE CORRELACIóN

Consulte la Sección 7-Correlación para obtener una descripción de la función y 

las instrucciones de correlación. Los factores de correlación deben estar dentro de 

los siguientes límites:

Parámetro 

Pendiente 

Punto de intersección

pH 

 

0 a 10,000 

-9,9999 a +9,9999

pCO2 

0 a 10,000 

-999,99 a +999,99 mmHg 

 

 

 

 

 

-133,32 a +133,32 kPa

pO2 

 

0 a 10,000 

-999,99 a +999,99 mmHg 

 

 

 

 

 

-133,32 a +133,32 kPa

Na+ 

 

0 a 10,000 

-999,99 a +999,99 mM, mEq/L

K+ 

 

0 a 10,000 

-9,999 a +9,999 mM, mEq/L

iCa 

 

0 a 10,000 

-9,999 a +9,999 mM 

 

 

 

 

 

 

-20,00 a +20,00 mEq/L 

 

 

 

 

 

 

-40,08 a +40,08 mg/dL

Cl- 

 

0 a 10,000 

-999,99 a +999,99 mM, mEq/L

Hct 

 

0 a 10,000 

-999,00 a +999,00 (%) 

 

 

 

 

 

 

-9,9900 a +9,9900 SI

BUN 

 

0 a 10,000 

-999,9 a +999,9 mg/dL 

 

 

 

 

 

 

-356,96 a +356,96 mM

Urea 

 

0 a 10.000 

-2.139,8 a +2.139,8 mg/dL 

 

 

 

 

 

-356,27 a +356,27 mM

Glucosa 

0 a 10,000 

-999,9 a +999,9 mg/dL 

 

 

 

 

 

 

-55,55 a +55,55 mM

Creatinina 

0 a 10,000 

-12,00 a 12,00 mg/dL 

 

 

 

 

 

 

-1060 a 1060 µmol/L

tabla B-10




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                131
                132
                133
                134
                135
                …
                159
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









