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IntroduccIón

desemBale y comprueBe el sIstema

• Verifique que ha recibido todos los componentes y compruebe que no han 

sufrido daños durante el transporte. Informe inmediatamente de cualquier 

daño durante el transporte a su proveedor de servicios.

• Conserve parte de los materiales de embalaje. Los analizadores que hayan de 

ser reparados deben devolverse en los materiales de embalaje originales. Si 

no posee los materiales de embalaje originales, póngase en contacto con su 

proveedor de servicios para solicitar un repuesto.

coloque el analIzador a temperatura amBIente

• El rango de la temperatura de funcionamiento del IRMA TRUpoint es de 

12-30 °C. Si el analizador se ve expuesto a una temperatura fuera de este 

rango durante un periodo de tiempo significativo, puede aparecer un mensa-

je de error de temperatura del equipo. El analizador debe ajustarse dentro del 

rango de temperatura de funcionamiento durante un mínimo de 30 minutos 

antes de poder reanudar el análisis.

monte el cargador

• Conecte la fuente de alimentación al cargador IRMA TRUpoint.

• Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.

• Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica de pared (110VCA/

60Hz ó 220 VCA/50 Hz).

cargue la Batería
Carga de Acondicionamiento:

Antes de utilizarlas por primera vez, acondicione todas las baterías de la 

siguiente forma:
• Inserte una batería en el cargador de batería. La batería debería hacer “clic” 

en el cargador cuando se haya insertado adecuadamente. La luz amarilla 

indica que la batería se está cargando. Cargue la batería durante 24 horas.

• Cuando hayan pasado las 24 horas, retire la batería del cargador y vuelva a 

insertarla en el mismo sitio. Deje la batería en el cargador hasta que la luz 

verde parpadee continuamente, lo que indica que la batería está totalmente 

cargada. La batería debería permanecer en el cargador hasta que sea necesa-

rio su uso en el analizador.

Carga Rutinaria:

Consulte la Sección 6 – Carga rutinaria de la batería para obtener instrucciones 

sobre la carga rutinaria de la batería.
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