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Saturación de Oxígeno 

6

La saturación de oxígeno (O

2

Sat) es la cantidad de oxihemoglobina en una 

solución expresada como una fracción de la cantidad total de hemoglobina 

capaz de unirse con el oxígeno (oxihemoglobina más desoxihemoglobina). 

El analizador IRMA TRUpoint calcula la saturación de oxígeno con un 

pO

2

 medido y una curva supuesta de disociación de oxihemoglobina. Estos 

resultados difieren de forma significativa de la medición directa. Pueden 

producirse errores clínicamente significativos por la incorporación de este valor 

calculado a otros cálculos, como la fracción derivada, o la suposición de que el 

valor obtenido es equivalente a la fracción de oxihemoglobina.

Hemoglobina Total

La hemoglobina total (tHb) se calcula con el % de hematocrito mediante la 

siguiente ecuación:

Calcio Iónico Normalizado del pH

Los resultados de iCa normalizado del pH pueden mostrarse para valores del 

pH entre 7,2 y 7,6. Los resultados de iCa normalizado del pH representan el 

resultado de iCa normalizado a un valor del pH de 7,400 mediante la siguiente 

ecuación:

C.5

O

2

Sat = 100[(pO

2

')

4

 - 67,07(pO

2

')

3

 + 2121(pO

2

')

2

 - 8532 x pO

2

']

 [(pO

2

')

4

 - 67,07(pO

2

')

3

 + 2396(pO

2

')

2

 - 31350 x pO

2

' + 936000]

› pO

2

' = pO

2

 x 10 

[0,48(pH-7,4)]

tHb (g/dL) = % Hct x MCHC / 100

› La MCHC, concentración de hemoglobina eritrocitaria, se supone que 

es 34 g/dL.

› tHb(mM) = tHb(g/dL) 

 

 

 

 

 

 1,6114

iCa(N) = iCa(1 - [0,53 x (7,4 - pH)])
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