



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                ITC manuales
                
                

                Salud e higiene
                
                

                IRMA TruPoint Blood Analysis System
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Errores de transmisión, Transmisión de resultados recuperados, Configuración de devicecom – ITC IRMA TruPoint Blood Analysis System Manual del usuario

                Página 26

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
conexión entre el IRMA TRUpoint y el VueLink, al pulsar

 finalizar 

terminará el análisis y el IRMA TRUpoint avanzará a la pantalla 

correspondiente.

2. Una vez establecida la conexión, aparece la 

pantalla Enviando a VueLink. El usuario dispone 

de 15 segundos para verificar que la ID de 

paciente del registro de análisis transmitida se 

corresponde con la ID de paciente introducida 

en el monitor del paciente.

 

a. ID de Paciente verificada dentro del tiempo asignado: los resultados 

 

 de los análisis aparecen en el monitor del paciente y el IRMA TRUpoint 

 

 avanza a la pantalla correspondiente, según la configuración.

 

b. ID de Paciente no verificada dentro del tiempo asignado: los resultados 

 

 de los análisis no aparecen en el monitor del paciente y el IRMA TRUpoint 

 

 avanza a la pantalla correspondiente, según la configuración.

Errores de transmisión

Si se realiza una conexión, pero la transmisión no es 

correcta, aparecerá un mensaje de error.
 

a. Reenviar: verifique las conexiones y el sistema 

 

 de recepción y pulse el botón 

reenviar.

 

b. Cancelar la transmisión: pulse el botón 

cancelar.

Transmisión de resultados recuperados

Todos los resultados de análisis de pacientes del IRMA TRUpoint pueden 

recuperarse y transmitirse al VueLink.
 

• Un resultado puede transmitirse varias veces.

 

• Un resultado no puede editarse en el IRMA TRUpoint una vez haya sido 

transmitido al VueLink.

 

• La transmisión de un resultado al VueLink no afecta a su estado como 

enviado / no enviado para la transmisión al idms o un sistema central.

devIce communIcatIon utIlIty (devIcecom)
Descripción

DeviceCom es una aplicación de software para PC que maneja las 

comunicaciones entre el dispositivo IRMA TRUpoint y otros programas de 

software como el idms.

Configuración de DeviceCom

No existe una configuración específica de DeviceCom requerida en el IRMA 

TRUpoint. Consulte el Manual del Usuario de la Utilidad Device Communication 

para obtener instrucciones sobre la configuración de DeviceCom.

1.19

finalizar

rs09(b<)

Resultados

 
37.0 C
98.6 F

imprimir

más

notas

pH

 7.414

pCO2 40.1mmHg
pO2 < 20.0mmHg
Hct 45.3%
Na+ 145.5mM
K+

 4.34mM

iCa 1.25mM

ok

Enviando a VueLink

reenviar

rs44

No puede transferir

Transferencia sin

éxito.

Verificar conexiones

y sistema receptor

cancelar
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