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2.7

Información). Vaya al paso 7 si todavía no ha insertado el cartucho o al 

13 si ya lo ha insertado.

5. b. Si el analizador se ha “encendido” insertando el cartucho, las pantallas 

Seleccionar Tipo de Producto o Escanear código de barras de cartucho aparecerán 

tras la inserción. 

Seleccione el Tipo de Producto

6. Resalte el tipo de producto que desee y pulse 

sigue. Aparecerá la pantalla Insertar cartucho. 

Si ya se ha insertado un cartucho para iniciar 

el análisis, vaya al paso 11. 

 Abra el Envoltorio del Cartucho

7. Compruebe la fecha de caducidad en el envoltorio del cartucho. El 

analizador no permitirá la realización de análisis con cartuchos caducados.

8. Saque el cartucho del envoltorio y conserve este último hasta verificar la 

información del cartucho.

Nota: 

 

 

 

 

 

 

 

• Si la opción Bloqueo CC está “activada” y no se han cumplido los 

requisitos de bloqueo, aparecerá un mensaje de bloqueo. Consulte la 
Sección 2-Bloqueo CC para obtener más detalles.

Nota: 

 

 

 

 

 

 

 

• Si sólo se ha establecido un tipo de producto en 

Ajustes

 

Análisis

 

/ configura Producto, no aparecerá la pantalla Tipo de Producto. El 

analizador asumirá que el producto es del mismo tipo que el establecido 

en 

Ajustes

 

Análisis

 / configura Producto. Consulte la Sección 7-

Configura Producto.

rs16(ng)

Seleccionar Tipo de

Producto

cancelar

BG

CC

sigte

H3

CR

H4

GL

Nota: 

 

 

 

 

 

 

 

• Si se inserta un cartucho caducado en el IRMA 

TRUpoint, aparecerá el mensaje Lote caducado y 

no podrá continuar el análisis. Retire el cartucho 

caducado e inicie un nuevo análisis con un 

cartucho no caducado. Si ha seleccionado el lote 

equivocado en la pantalla Verificar Información, 

pulse 

ok para volver a la pantalla Verificar Información y pulse editar para 

introducir o seleccionar el lote del cartucho adecuado.

em42(k)

Verificar Información

A B C D E 

A A A-A A A-A A A

CC

Lote

Calibración Code

Tipo

ok

Lote caducado
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