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a. Para cartuchos con gel calibrante alrededor de los sensores 

(CC, BG, H3): la calibración se inicia automáticamente. Continúe 

en el paso 17.

 

b.  Para cartuchos con una cápsula del calibrante (H4, GL, CR): 

cuando aparece la pantalla Surtir Calibrante (con un reloj de cuenta 

atrás en la parte inferior), siga las instrucciones en pantalla para surtir 

el calibrante sobre los sensores, y pulse 

sigue. El calibrante debe 

dispensarse en 1 minuto o el análisis se termina y aparece un mensaje 

de Error.

17. Si el Usuario de AC ha activado las 

funciones de información análisis, terapia 

oxígeno y/o estado del bypass, los botones 

aparecerán en las pantallas Calibrando y 

Analizando. Puede introducirse información 

durante la calibración. Consulte la Sección 

2 –Información de análisis para obtener 

instrucciones sobre la entrada.

Retire la Cápsula del Calibrante/tapa Luer, Inyecte la Muestra de 

Sangre y pulse “Analizar”

18. La pantalla Calibración Completa aparecerá 

cuando haya finalizado la calibración. Gire 

y eleve la tapa luer o cápsula de calibrante 

del puerto de inyección. La muestra ha de 

inyectarse en los 4 minutos siguientes a la 

finalización de la calibración. Un reloj que aparece en la parte inferior de 

la pantalla realiza una cuenta atrás de 4 minutos. Si transcurre más tiempo, 

se termina el análisis y aparece un mensaje de Error.

19. Inyecte en el cartucho 0,125 mL (dispositivo de recogida capilar IRMA 

TRUpoint) ó 0,2 – 5,0 mL (jeringuilla) de sangre en los 4 minutos 

siguientes a la calibración del mismo. Deje el dispositivo de recogida 

encajado en el cartucho. Consulte la Sección 2-Inyección de una muestra 

de jeringuilla o la Sección 2-Inyección de una muestra capilar para obtener 

más detalles sobre la inyección de muestras.

2.10

Nota: 

 

 

 

 

 

 

 

• Si aparece una pantalla de Error durante la calibración, consulte la 

Sección 5 (Resolución de problemas) para obtener ayuda.

analizar

rs06

Calibración Completa

1. Subir tapa para 
 retirar
2. Inyectar muestra
3. Pulsar \"analizar\"

cancelar

Tiempo Restante

4:00

rs05

Calibrando

O2
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