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anteriores fueran correctos, pulse 

sigue para aceptar los valores mostrados o 

modifíquelos si es necesario.

Temperatura Paciente

• La opción Temperatura Paciente permite la entra-

da de una temperatura de paciente cuando se está 

realizando un análisis de gases sanguíneos. Si no existe una temperatura de 

paciente anterior para una ID de paciente, aparecerá automáticamente una 

temperatura original de 37 °C. Pulse 

sigue para aceptar la temperatura que 

aparece o introduzca una nueva y pulse 

sigue.

2.14

Nota: 

 

 

 

 

 

 

 

• Si la ID de paciente es "requerida" y no se ha introducido una ID de paciente 

durante la fase Calibrando, aparecerá la pantalla ID de Paciente en vez de 

la pantalla Analizando tras la inyección de la muestra. Hay que introducir 

una ID de paciente antes de que los resultados aparezcan o se impriman. 

Introduzca una ID de paciente y pulse 

sigue para avanzar a la pantalla 

Analizando (o Resultados).

• Si el análisis finaliza antes de introducir la ID de paciente, aparecerá un 

mensaje intermitente de “

Análisis

 

completo

” en la esquina superior 

derecha de la pantalla ID de Paciente. Los resultados no aparecerán ni se 

imprimirán hasta que se introduzca una ID de paciente y se pulse

 sigue. 

No se puede saltar esta pantalla; la única forma de salir de ella es intro-

ducir una ID de paciente.

• Si no se ha introducido una ID de paciente (los resultados no han apare-

cido o no se han imprimido) y se apaga el IRMA TRUpoint, los resultados 

del análisis se pueden visualizar e imprimir consultándolos. Si el análisis 

que se va a consultar fuera el último análisis de paciente realizado en el 

analizador, puede introducirse una ID de paciente durante la consulta. 

Consulte la Sección 4-Consulta de resultados de paciente para obtener 

instrucciones sobre cómo consultar los resultados del último análisis.

• Si el análisis que se va a consultar no fuera el último análisis de paciente reali-

zado en el analizador, los resultados pueden visualizarse o imprimirse, pero no se 

puede introducir una ID de paciente. Consulte la Sección 4-Consulta de resulta-

dos de paciente para obtener instrucciones sobre cómo consultar los resultados 

del análisis.

• El Usuario de AC puede haber seleccionado una opción de configu-

ración que defina el número de caracteres mínimo y máximo que han de 

introducirse para que una ID de paciente sea válida. Si la ID introducida 

no se ajusta a la longitud de la ID definida, aparecerá un mensaje de 
Longitud No Válida. Introduzca una ID de Paciente con una longitud 

aceptable.

sigte

pi03

1

6

2

7

3

8

4

9

5

0

Temperatura Paciente

 F

atrás

.

37.0

° C
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