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Hemoglobina Paciente

• La función Hemoglobina Paciente (entrada manual) per-

mite la entrada de un valor de hemoglobina para utili-

zarlo en el cálculo de BEb cuando se está realizando un 

análisis de gases sanguíneos. Pulse 

sigue para aceptar el 

valor de hemoglobina que aparece o introduzca uno nuevo y pulse 

sigue.

Tipo Muestra

• La función Tipo Muestra permite la documentación 

del tipo de muestra recogida. Pulse 

sigue para 

aceptar el tipo de muestra que aparece o seleccione 

uno nuevo y pulse 

sigue.

Sitio Muestra

• La función Sitio Muestra permite la document-

ación del sitio de la muestra. Pulse 

sigue para 

aceptar el sitio de muestra que aparece, seleccione 

uno nuevo o seleccione otro para introducir un 

sitio de muestra de texto libre de entre uno y doce 

caracteres. Pulse 

sigue.

• Si el sitio de muestra seleccionado es Braquial, Femoral o Radial, resalte 

“Dch.” o “Izq.” y pulse 

sigue.

FIO

2

• Si se está realizando un análisis de gases sanguíneos 

y el Usuario de AC ha seleccionado el ajuste de 
Terapia Oxígeno Solo FIO

2

, puede introducir un valor 

de FIO

2

. Pulse 

sigue para aceptar el FIO

2

 que aparece 

o introduzca un nuevo valor de FIO

2

. Pulse 

sigue.

IntroduccIón de InformacIón de análIsIs - mIscelánea

Si la introducción de información de análisis se realiza antes de que finalice la 

calibración, el usuario vuelve automáticamente a la pantalla Calibrando.
Si la calibración finaliza en algún momento durante la introducción de información 

de análisis, aparecerá el mensaje “

cAlib

.

completA

” en la 

esquina superior derecha de la pantalla de información 

de análisis. Complete la entrada de información o pulse 

sigue en cada una de las pantallas restantes para guardar 

las entradas y volver a la pantalla Calibración Completa, 

Inyectar muestra. Ninguna de las entradas de las pantallas 

de información se guardará hasta que se pulse 

sigue en la última pantalla de 

entrada. Si pulsa 

atrás para volver a las pantallas Calibración, Calibración Completa 

o Analizando, no se guardarán las entradas de información de análisis. La entrada 

de información de análisis se puede recuperar y finalizar durante la fase Analizando, 

cuando el análisis haya terminado (pantalla Resultados) o consultando el resultado 
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