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control de calIdad 

electrónIco

Los análisis de control de calidad electrónico pueden realizarse de dos modos:
1. Análisis de CCE manual:  es iniciado por el usuario pulsando el botón 

cce incluido en la pantalla Opciones de análisis de CCE.

2.  Análisis de CCE automático: funciona automáticamente de acuerdo con 

un programa previamente configurado. Esta función requiere el uso de un 

adaptador de CA para energizar el IRMA TRUpoint.

realIzacIón de un análIsIs manual de cce
 Encienda el Analizador IRMA TRUpoint

1. Toque el borde derecho de la pantalla para “encender” el analizador.

Introduzca la ID de Usuario (opcional)

2. Si la opción ID de Usuario no ha sido activada, vaya al paso 4.

3. Si la opción ID de Usuario ha sido activada, 

aparecerá la pantalla Introducir o escanear ID. 

La ID de Usuario puede introducirse mediante 

el teclado alfanumérico o el lector de códigos de 

barras.

 

a. Entrada mediante las teclas de la pantalla táctil: introduzca la ID de 

Usuario y pulse

 sigue.

 

b. Entrada mediante el lector de códigos de barras: lea la ID de Usuario. El 

IRMA TRUpoint avanzará automáticamente a la pantalla siguiente.

Inicie un Análisis CCE

4. Pulse 

análisis cc en el 

menú

 principal. 

Aparecerá el menú 

opciones

 

Análisis

 

cc

 .

5. 

 Pulse 

cce en el menú 

opciones

 

Análisis

 

cc

 

para iniciar el análisis CCE.

6. Aparecerá la pantalla Analizando, lo que indica 

que se están realizando análisis de diagnóstico.

Revise los Resultados

7. Una vez que haya finalizado el análisis CCE, 

el analizador mostrará la pantalla de estado 

Resultados CCE. El resultado inicial de un 

análisis CCE es “Aprobado” o bien “Fallido”.

3.4

qt19

Analizando

Borne de conexión

sigte

ui14n

Introducir ID

cancelar

. . . . . 

abc

1

6

2

7

3

8

4

9

5

0

abc

ext

Líquido

OPCIONES ANÁLISIS CC

CCE

Menú

qt00

finalizar

qt12

Resultados CCE

Aprobado

pb

notas

imprimir

visualiz.
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