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 a3. La pantalla Resultados de CC muestra 

una lista de comprobación de todos los 

análisis CC que cumplen los criterios 

de búsqueda y las fechas y horas de 

análisis. Utilice las flechas hacia arriba 

y hacia abajo para desplazarse por la 

lista de resultados hasta resaltar el resultado que desee. El tipo de 

producto, lote y nivel de CC y los analitos aparecen bajo la lista 

de comprobación para el resultado resaltado (si es aplicable). Pulse 

imprimir todo para realizar una copia impresa detallada de todos los 

resultados encontrados en la lista de comprobación. Pulse 

visualiz. 

para ver sólo los resultados del resultado resaltado. Las opciones de 

las pantallas de resultados varían según el tipo de CC:

 

  Resultado del Análisis CCE o Temperatura:

				

› 

imprimir: Realiza una copia impresa del 

resultado seleccionado.

				

› 

visualización: Sólo para CCE aproba-

dos. Muestra resultados y límites cuan-

titativos. Pulse 

sigue en cada una de las 

pantallas de resultados parar visualizar 

los resultados del siguiente analito.

				

› 

finalizar: Vuelve a la pantalla Resultados 

de CC.

				

› 

ayuda: Sólo para análisis CCE 

o Temperatura fallidos. Facilita ayuda 

para resolver el problema que haya causado el fallo.

 

  Resultado Análisis CC Líquido:

				

› 

imprimir: Realiza una copia impresa 

del resultado seleccionado.

				

› 

límites: Muestra los límites de CC, 

si los ha establecido el Usuario de AC.

				

› 

finalizar: Vuelve a la pantalla Resultados de CC.

 

b. Búsqueda de CC “Líquido”:

 

 b1. Resalte el Tipo de Producto que desee 

en la pantalla Seleccionar Tipo de Producto 

y pulse 

sigue.

4.6

sigte

qr34

Seleccionar Tipo de
Producto

atrás

GL

BG

H3

CR

H4

CC

Gluc

Strip

imprimir
 todo

qr25

Resultados de CC

finalizar

visualiz.

12/13/01 12:23
12/13/01 12:40

12/12/01 11:34

12/12/01 12:33
12/11/01

1:40

Litos Hct
Nivel 1 Lote 1234

finalizar

qt12

Resultados CCE

Aprobado

pb(nab)

imprimir

visualiz.

qt44fb(nac)

Resultados análisis
temperatura

Fallido

finalizar

imprimir

ayuda

finalizar

qt10b(na)

RESULTADO ANALISIS CC
CC, L1, Lote 12485

pH

 7.421

pC02 40.7 mmHg
p02 100.1 mmHg
Na+ 140.3 mM
K+ 14.21 mM
iCa 11.14 mM
Hct 4.4 %

límites

imprimir
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