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mensaje en pantalla razón del mensaje 

acción correctora

 

A. Ha pulsado 

enviar y no 

hay registros no enviados en la 

memoria del analizador.

B. Ha pulsado 

reenviar y no 

hay registros anteriormente 

enviados en la memoria del 

analizador.

 La transferencia de datos 

entre el analizador y el sistema 

receptor no ha tenido éxito.

 

Pulse el botón correspondiente, 

dependiendo del estado de 

transferencia de los resultados en 

la memoria del analizador.

1.

 

Verifique que el sistema 

receptor esté listo (p.ej., 

DeviceCom).

2.

 

Verifique que los cables 

y los adaptadores estén 

correctamente conectados al 

IRMA TRUpoint y al sistema 

receptor. Utilice cables y 

adaptadores suministrados por 

su proveedor de servicios.

3.

 

Verifique que el cable de 

transferencia esté conectado 

al puerto de comunicaciones 

correcto (especificado en la 

configuración de DeviceCom).

4.

 

Si hace la transferencia en 

serie, asegure que coinciden 

las tasas de baudios del IRMA 

TRUpoint y del sistema 

receptor. Si el analizador está 

configurado para transferir 

a ‘idms’, el sistema receptor 

deberá ajustarse a una tasa 

en baudios de 19200. Si el 

analizador está configurado 

para transferir al ordenador 

“central”, el sistema receptor 

debe ajustarse a una tasa de 

9600 baudios.

5.

 

Si hace la transferencia vía 

el LAN 10/100, asegure que 

los ajustes de la red sean 

correctos. Consulte la Sección 7 

– Comunicaciones.

5.8

t

ransFerencia

 

de

 d

atos

“

 

No puede transferir 

– No hay resultados de 

análisis para cargar”

“

 

No puede transferir 

– Transferencia sin 

éxito”
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