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5.9

mensaje en pantalla razón del mensaje 

acción correctora

La alimentación de la 

batería no es suficiente para 

comenzar la actualización del 

dispositivo.

La transferencia de datos 

entre el analizador y el sistema 

receptor no ha tenido éxito.

 

 

Pulse

 salir para apagar el 

analizador; sustituya la batería 
por una recién cargada.

1.

 

Verifique que el sistema 
receptor esté listo (ej., 
DeviceCom esté funcionando).

2.

 

Verifique que los cables 
y los adaptadores estén 
correctamente conectados al 
IRMA TRUpoint y al sistema 
receptor. Utilice cables y 
adaptadores suministrados por 
su proveedor de servicios.

3.

 

Verifique que el cable de 
transferencia esté conectado 
al puerto de comunicaciones 
correcto (especificado en la 
configuración de DeviceCom)

4. Si se transfiere en serie, debe 

asegurarse que coincidan las 
tasas en baudios del IRMA 
TRUpoint y del sistema 
receptor. Si el analizador está 
configurado para transferir a 
“idms”, el sistema receptor debe 
ajustarse a una tasa en baudios 
de 19200. Si el analizador está 
configurado para transferir a un 
“anfitrión”, el sistema receptor 
debe ajustarse a una tasa en 
baudios de 9600.

5.

 

Si se transfiere mediante LAN 

10/100, debe asegurarse que los 
ajustes de la red sean correctos. 
Vea la Sección 7

 

Aparece cuando se añade un 

control a través de Ajustes CC 

y ya se ha definido el número 

máximo de controles (42).

 

Se ha introducido un lote de 

cartuchos caducado a través 

de Ajustes Análisis, Análisis 

CC o Análisis Paciente.

 

Pulse 

ok para volver a la lista 

de comprobación de controles 

existentes y eliminar uno o más 

controles.

 

Utilice un lote de cartuchos que 

no esté caducado.

m

iscelánea

“

 I

mposible añadir – 

Máximo ya introducido”

“

 

Lote caducado”

a

ctualización

 

de

 d

eviceset

“

 

No puede transferir 

– Batería Débil”

“

 

Error de comuni-

caciones – Verificar 

conexiones y sistema 

receptor”




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                81
                82
                83
                84
                85
                …
                159
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









