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6.4

acondIcIonamIento de la Batería

Para obtener unas prestaciones óptimas de la batería, realice una carga de 

acondicionamiento:
• antes de utilizarla por primera vez;
• mensualmente o con más frecuencia según lo permita la programación;
• si el icono de batería no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla 

táctil o si una batería totalmente cargada produce menos análisis de lo esperado.

Acondicione la batería del siguiente modo: 
1. Inserte una batería en el cargador de batería. La batería debería hacer “clic” 

en el cargador cuando se haya insertado adecuadamente. La luz amarilla 

indica que la batería se está cargando. Cargue la batería durante 24 horas.

2. Cuando hayan pasado las 24 horas, retire la batería del cargador y vuelva 

a insertarla en el mismo sitio. Deje la batería en el cargador hasta que 

la luz verde parpadee continuamente, lo que indica que la batería está 

totalmente cargada. La batería debería permanecer en el cargador hasta 

que sea necesario su uso en el analizador.

mantenImIento del analIzador

camBIo del papel de la Impresora

El papel de la impresora se debería cambiar cuando aparezca una raya roja en 

el lateral del rollo. Las instrucciones se muestran automáticamente en pantalla 

cuando se retira la puerta de la impresora. Pulse 

sigue en la primera pantalla para 

obtener instrucciones adicionales.
Cambie el papel de la impresora del siguiente modo:

1. Retire la puerta de la impresora. Con 

el analizador “encendido”, empuje 

hacia abajo la puerta de la impresora y 

sáquela del analizador (Figura 6-2).

2. Retire el rollo de papel antiguo y el eje. 

Guarde el eje.

3. Inserte un rollo de papel nuevo. Inserte 

el eje de plástico por el centro del rollo 

de papel nuevo (Figura 6-3).

Nota: 

• No quite la puerta de la impresora mientras se está realizando un análisis.

figura 6-2

figura 6-3
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