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 lImpIeza del Borne de conexIón

Limpie el borne de conexión solo si se contamina accidentalmente con sangre 

u otros contaminantes, o si el CCE, el análisis de temperatura o los códigos de 

error del sensor indican una posible contaminación. Utilice el Kit de limpieza 

del borne de conexión de ITC (P/N 450000) del siguiente modo:
1. Retire la batería o el adaptador CA del analizador IRMA TRUpoint.

2. Abra y extienda totalmente la almohadilla MOJADA. Coloquela delante 

 

del borne de conexion. 

3. Utilice la tira limpiadora del borne de conexión para introducir la 

 

almohadilla en el borne de conexión.

4. Saque la almohadilla del borne de conexión.

5. Repita la limpieza, moviendo la almohadilla hacia la derecha y la izquierda 

 

en el borne de conexión. Saque la almohadilla del borne de conexión.

6. Abra y extienda totalmente la almohadilla SECA. Colóquela delante del 

 

borne de conexión y repita los pasos del 3 al 5.

lImpIeza de la tarjeta de temperatura

Examine los latiguillos de la tarjeta de temperatura antes de insertarlos por 

si existiera suciedad o contaminación. Si los latiguillos aparecen sucios, o si 

el análisis de temperatura falla repetidamente, limpie los latiguillos con un 

estropajo humedecido en alcohol isopropílico o utilice una goma de lápiz 

limpia. Después de la limpieza, asegúrese de que los latiguillos están secos y de 

que no quedan restos de goma antes de insertar la tarjeta de temperatura en el 

borne de conexión. Los latiguillos deberían aparecer brillantes cuando están 

limpios.

6.7

Nota: 

 

 

 

 

 

 

 

• No limpie el borne de conexión de forma rutinaria.
• No limpie el borne de conexión con otra cosa que no sea el juego de 

limpieza del borne de conexión de ITC, a no ser que un representante 

de servicio le indique otra cosa.
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