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Welch Allyn Propaq LT Monitor de constantes vitales

Activación de funciones

Funciones del sistema

Habilitar la comunicación inalámbrica (con el Acuity)

(Sí)
(No)

Para los monitores inalámbricos que deben comunicarse con Acuity, esto debe
establecerse en

(Sí). Si está fijado en

(No), el monitor no se puede comunicar con

Acuity.

Para monitores independientes que no se comunican con Acuity, ponga esto siempre
en

(No). Si se fija en

(Sí), el archivo de configuración no es válido y no se puede

cargar en el monitor.

Activación de modo turbo de PSNI

(Sí)
(No)

Cuando el monitor realiza mediciones automáticas de la PSNI en el modo Turbo, realiza
tantas mediciones como sean posibles en los 5 minutos que dura el período de medición
del modo Turbo.

Activación de la lectura por sondeo de SpO

2

(Sí)
(No)

Si se activa la lectura por sondeo de la SpO

2

, un médico puede realizar una medición

rápida de la SpO

2

cuando la monitorización de la SpO

2

esté desactivada. Para obtener

información más detallada, consulte las Instrucciones de uso del Monitor de constantes
vitales Propaq LT.

Activación de bloqueos

Si se activan los bloqueos, pulse simultáneamente

se bloquea uno de los

siguientes elementos:

Activación de bloqueo de botones

(Sí)
(No)

Nota

Si se la seleccionado

(Sí), las unidades PSNI predeterminadas (consulte

“Unidades PSNI predeterminadas”

en la página 133) deben fijarse en mmHg.

Pantalla

Evita la visualización no autorizada de información confidencial de
paciente.

Luz de fondo Aumenta la duración de la carga de la batería.

Botones

Bloquea el acceso a los botones del monitor.
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