



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Welch Allyn manuales
                
                

                Equipo
                
                

                Propaq LT Vital Signs Monitor Ver 1.600XX - User Manual
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Índice – Welch Allyn Propaq LT Vital Signs Monitor Ver 1.600XX - User Manual Manual del usuario

                Página 203

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
199

Índice

A

accesorios

,

12

acción

,

33

Acuity

anulación de los parámetros del monitor

,

109

comunicación

,

46

,

77

datos del monitor almacenados en

,

97

desconexión

,

84

indicadores en la pantalla del monitor

,

19

marcado de sucesos de instantánea en

,

159

pacientes, tendencia a arritmias (advertencia)

,

5

parámetros de configuración definidos por

,

110

reconectar a un paciente

,

84

responder a alarmas en

,

90

silenciado de alarmas en

,

86

valores impuestos a los parámetros del monitor

,

110

adulto

a término

,

51

advertencias

general

,

4

monitorización de ECG

,

54

monitorización de la PSNI

,

68

monitorización de pacientes con marcapasos

,

59

monitorización de SpO

2

,

62

monitorización inalámbrica

,

78

alarma

definición

,

85

responder

,

90

alerta

definición

,

85

mensajes

,

90

respuesta a

,

89

alerta del equipo

mensajes

,

90

alimentación

botón de encendido y apagado

,

9

CA, proporcionada por la base

,

16

fuente, filtrado para reducir la interferencia

,

60

interrupción (advertencia)

,

5

anemia y SpO

2

,

64

anestesia (advertencia)

,

4

artefacto del movimiento

,

72

B

base

,

16

batería

base de carga

,

11

,

17

conservar la carga

,

22

fallo

,

159

indicador de fallo

,

168

indicadores de estado

,

2

,

10

,

90

mensaje de alerta, respuesta a

,

93

recarga

,

147

reciclaje

,

150

bloqueo

,

23

botón

extracción del monitor

,

18

instantánea

,

97

utilización

,

33

botón de extracción

,

18

botón trabado

,

90

,

91

Button Stuck

,

95

C

caja de interfaz

,

23

cambiar la vista de curvas

,

26

instalación

,

28

choque y SpO

2

,

64

conectores

,

10

configuración

ajustada para pacientes individuales

,

110

debe incluir una visualización de curva

,

22

descarga mediante la base

,

17

impuesta por Acuity

,

109

parámetros predeterminados

,

109

temporal

,

109

consideraciones HIPAA

,

12

control

bloqueo

,

23

correa

camilla de transporte

,

48

portátil

,

46

transporte del paciente

,

47




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                201
                202
                203
                204
                205
                206
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









