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Funcionamiento del monitor

Welch Allyn Propaq LT Monitor de constantes vitales

Figura 13. Elementos de la pantalla de constantes vitales (B)

9

Estado de la batería (Consulte la

Tabla 3, “Indicadores de estado”

en la página 2

verde

batería cargada total o parcialmente

amarillo

batería casi descargada

rojo

batería descargada; el monitor se apagará pronto

10

Curvas codificadas por color, identificadores de derivación de ECG, valores de constantes vitales

Verde
Azul verdoso
Morado
Amarillo

ECG y FC/P
PSNI
Resp
SpO

2

11

Amplitud de pulso de SpO

2

12

Datos numéricos de SpO

2

13

Datos numéricos de la frecuencia respiratoria

14

Datos numéricos de la PSNI

15

La FC (frecuencia cardíaca) se muestra si el ECG está activo.
P (pulsaciones) aparece si el ECG no está activo y SpO

2

o PSNI están activos.

El monitor indica que hay una medida de FC/P fuera del intervalo medible de la siguiente forma:

- - -

fuera de intervalo bajo

+ + +

fuera de intervalo alto

? ? ?

indefinido

140/78 

140/78 

80 

80 

12 

12 

97 

97 % 

% 

ESPINOZA, JUAN 

ESPINOZA, JUAN 

3456187 

3456187 

3:00:06P 

3:00:06P 

Adulto

Adulto

Hb239

Hb239

FC/min 

FC/min 

PSNI mmHg (102) 

PSNI mmHg (102) 

@2:47P Manual 

@2:47P Manual 

Resp/min 

Resp/min 

SpO2

SpO2

SpO2 

SpO2 

2x 

2x 

II 1mV/cm 

II 1mV/cm 

15

14

13

12

11

10

9
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