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Instrucciones de uso

Funcionamiento del monitor
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Acerca del menú de control de la PSNI

El control de la PSNI tiene los submenús Manómetro, Sistólica, Diastólica y Media. Pulse

o

para seleccionar un submenú.

Figura 30. Menú de control de la PSNI

Parámetro

Opciones

Parámetro

Opciones

Sistólica

Sistólica

Alarma sist. sup.

No Sí

Alarma sist. inf.

No Sí

Límite sist. sup.

Límite sist. inf.

Adulto
Pediátrico
Neonatal

32 - 260 mmHg
32 -160 mmHg
27 -120 mmHg

Adulto
Pediátrico
Neonatal

30 -258 mmHg
30 -158 mmHg
25 -118 mmHg

Modo de PSNI

Auto Manual Turbo

Interv. auto (min)

1 2 3 5 10 15 30 60

Diastólica

Diastólica

Alarma diast. sup.

No Sí

Alarma diast. inf.

No Sí

Límite diast. sup.

Límite diast. inf.

Adulto
Pediátrico
Neonatal

22 -235 mmHg
17 -130 mmHg
12 -105 mmHg

Adulto
Pediátrico
Neonatal

20 -233 mmHg
15 -128 mmHg
10 -103 mmHg

Modo de PSNI

Auto Manual Turbo

Interv. auto (min)

1 2 3 5 10 15 30 60

PAM

PAM

Alarma PAM superior No Sí

Alarma PAM inferior

No Sí

Límite PAM superior

Límite PAM inferior

Adulto
Pediátrico
Neonatal

22 -255 mmHg
17 -140 mmHg
12 -110 mmHg

Adulto
Pediátrico
Neonatal

20 -253 mmHg
15 -138 mmHg
10 -108 mmHg

Modo de PSNI

Auto Manual Turbo

Interv. auto (min)

1 2 3 5 10 15 30 60

II 1mV/cm 

II 1mV/cm 

1 

1 2 

2 3 

3 5 

5 10 

10 

15 

15 

30 

30 60 

60 

Salir 

Salir 

Tend. 

Tend. 

Instant

Instant

Conf. 

Conf. 

Auto 

Auto 

Manual 

Manual 

Turbo 

Turbo 

FC/min 

FC/min 

PSNI mmHg 

PSNI mmHg 

Resp/min 

Resp/min 

SpO2 

SpO2 

Apag 

Apag 

Apag 

Apag 

Enc 

Enc 

Enc 

Enc 

220 

220 

Límite sist. inf. 

Límite sist. inf. 
Modo de PSNI 

Modo de PSNI 
Interv. auto (min) 

Interv. auto (min) 

Alarma sist. sup. 

Alarma sist. sup. 
Límite sist. sup. 

Límite sist. sup. 
Alarma sist. inf. 

Alarma sist. inf. 

PSNI Manómetro 

PSNI Manómetro 

Sistól. 

Sistól. 

Diastól. 

Diastól. 

Med. 

Med. 

75 

75 

% 

% 

AGUILAR, MARILANA 

AGUILAR, MARILANA 

7762940 

7762940 

3:00:06P 

3:00:06P 

Adulto 

Adulto 

Ch 263

Ch 263

(102) 

(102) 

80 

80 

140/78 

140/78 

12 

12 

97 

97 
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