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Instrucciones de uso

Funcionamiento del monitor
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Use el menú Config -> Configuración para cambiar la configuración del monitor sin
utilizar la utilidad de configuración.

Para acceder a los menús de configuración

Desde cualquier pantalla principal (tales como valores numéricos, curva doble...):

1.

Resalte

, FC/P, SpO

2

, PSNI, Resp o

.

2.

Pulse

.

3.

Resalte Config. (en la parte inferior de la pantalla) y pulse

.

Figura 31. Menús de configuración

Opción

Nota

Configuración

Seleccione (

) para guardar config.

actual.

Se sustituyen los valores predeterminados de
inicio por los valores actuales.

Seleccione (

) para utilizar config.

de fábrica.

Se sustituyen los valores predeterminados de
inicio por los valores de fábrica.

Seleccione (

) para utilizar archivo:

[Nombre del archivo].

Se sustituyen los valores predeterminados de
inicio por los últimos valores de configuración
descargados.

Nota

Si cambia los parámetros de configuración y, a continuación, cambia el modo del
paciente (de adulto a pediátrico, por ejemplo):

•

todos los parámetros se restablecen a los valores predeterminados de
configuración para el nuevo modo de paciente

•

todos los datos de paciente almacenados se pierden

ADVERTENCIA Los menús de configuración también se utilizan para acceder al
menú Servicio. No acceda al menú Servicio a menos que sea un técnico de
servicio cualificado.

Configuración

Configuración

II 1mV/cm

II 1mV/cm

Salir

Salir

Tend.

Tend.

Instant

Instant

Conf.

Conf.

Bajo

Bajo Med

Med

80

80

FC/min

FC/min

PSNI mmHg

PSNI mmHg

Resp/min

Resp/min

SpO2

SpO2

Apag

Apag

Enc

Enc

Tono alar

Tono alar

Susp. alarm audib

Susp. alarm audib

Conf.

Conf.

(90 seg)

(90 seg)

12

12

97

97

%

ID: 01018VDO9PBH

ID: 01018VDO9PBH

3:00:06P

3:00:06P

Adulto

Adulto

Hb 239

Hb 239

Alarmas

Alarmas

ECG

ECG PSNI

PSNI

Interv.

Interv.

Alto

Alto

Servicio

Servicio

SIMULACIÓN

SIMULACIÓN

Configuración
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